. LE GOUVERNEMENT ol o Rapport AGE-16-27840
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ! du 13/06/2016
Administration de la gestion de I'eau g ISO/CE! 17025

Division du Laboratoire

Bulletin d'analyse des échantillons: BD02940 - BD02947
Référence du Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

Adresse destinataire

Requérant: Mme Nora Welschbillig Admin. de la Gestion de I'Eau
c/o Mme Nora Welschbillig
Regu le: 18/05/2016 1, avenue du Rock'n'Roll
Début de I'analyse: 18/05/2016 L-4361 Esch/Alzette

Objet de I'analyse: contr. affluents
Tel : 24556-1 Fax : 24556-7362

Ce rapport comporte 34 pages et ne peut étre reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a l'analyse.

Lexique:
# méthode sous accréditation
8 valeur-guide
S paramétre mesuré en sous-traitance
n.d. paramétre non déterminé
c. voir commentaire

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 1 sur 34
Téléfax: (+352)24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

L112010A03-7
Nature de 'échantillon eau de surface

Votre référence

pres e

NUMERO

O'ACCREDITATION:

ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

SURE - pont Misére - Feschleeder

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

prélevé le 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N® échantillon BD02940 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:37 hh:mm
Météo couvert
Température-air S0P 022 1 °C
Aspect de 'échantillon propre
" Yidité 150 7027 4.9 FNU
:I'empérature de l'eau DIN 38404-C4 12.4 °C
pH ISO 10523 7.7
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 174 pSfem ;
Oxygene dissous 150 17285 10.6 mg/
Saturation en oxygéne Méthode inteme 104 % !
Physico-Chimie B T
Alcalinité # 1SO 9963-1 0.7 mvall
Dureté carbonatée # 150 9963-1 3.4 d°fr
Dureté totale #  cale. (1ISO14811) 4.8 d°fr
Ammonium-NH4 # ISO 7150-1 0.08 mgfl N
Nitrites-NO2 # 1S0 6777 0.07 mg/l
o-Phosphate-P # ISO 6878 0.01 mgfl
sphore total-P # IS0 6878 0.04 mg/l
_Chlorures-CI # ISO 10304-1 16 mgil
Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 15 mg/l
Sulfates-SO4 # ISO 10304-1 10 mg
Calcium-Ca # 1SO 14911 11 mgl
Mag_n;.sium-Mg # 1SO 14511 5.0 mgf
Potassium-K # IS0 14911 <2 mg/l
Sodium-Na # 1SO 14811 9.1 mg/
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1805815112 1.8 mg/l
Azote total #  DINEN 12260 3.2 mg/l
DOC # ISO 245 1.9 mg/i
TOC ) o # IS0 B245 1.9 mg

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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_ NUMERO Rapport AGE-16-27840

LE GOUVERNEMENT < a D'ACCREDITATION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [& A b du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire:  2016-05-18-003-ES

Administration de [a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017284112 <0.05 mgil
Argent dissous # 1801729412 <0.001 mg/l
Arsenic dissous # 1SO1728442  0.0005 mgi
Baryum dissous # 15017294472 0.014 mg/l
Béryllium dissous #  1SO1720412 <0.005 mg/l
Bore dissous # 15017284172 0.007 mg/l
Cadmium dissous # 1801720412 <0.0001 mg/l
Chrome dissous # 18017294112 <0.001 mg/l
Cobalt dissous # 15017204112 0.0002 mgfl

. Cuivre dissous # 1501720472 <0.001 mg/l
rer dissous # 18017284112 0.24 mg/l
Manganése dissous # 1501728412 0.088 mg/l
Nickel dissous # 1501720412 <0.005 mg
Plomb dissous # 18017284112 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 18017204112 <0.0005 mgfl
Silicium dissous # 1501720412 0.92 mgfl
Uranium dissous # 18017294112 <0.0001 mgh
Vanadium dissous # 18017204112 0.0003 mgfl
Zinc dissous # 1501729412 <0.005 mafl

Métaux Totaux = == 3 o ) = e s

Type de minéralisation # IS0 15587-2 sys. ouvert

Mercure # 180 17852 <0.005 ug/

métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 15017294112 0.18 mgll
.rgent # 15017204172 <0.001 mg/l
Arsenic # 15017284112 <0.0005 mgfl
Baryum # 15017294112 0.016 mg
Béryllium # 18017294172 <0.005 mgA
Bore 4 1S017294-12 <0.005 mgl
Cadmium # 18017294112 <0.0001 mg/l
Chrome # 15017294112 <0.001 mgf
Cobalt # 18017294112 0.0003 mg/l
Cuivte o B # 1501720412 <0.001 mgll N
Fer # 15017294172 0.50 mg/!
Manganése # 15017294112 0.098 mgll
Nickel # 18017294172 <0.005 mg/
Plomb # IS0 17294112 <0.0005 mgfl

Sélénium # 15017294112 <0.0005 mgl o
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 3 sur 34
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LE COUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de leau

Division du Laboratoire

du 13/06/2016
N° &chantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

= ias m DACCREDITATION Rapport REE-16-27E40
n ( 1/004 |

At ey ISO/CE| 17025

métaux totaux par ICP-MS #

Silicium #  15017294-1/2 <0.5 mg/l

Uranium # 18017288112 <0.0001 mg/

Vanadium # 18017294172 0.0006 mg/l

Zinc #  1S017294-172 <0.005 mg/l
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ng/l
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng/l
AMPA . ISO 16308 55 ol o
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngl

4zine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngil
Afrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngfl
Bentazone DIN 38407-35 <5 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng/l
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ng/l
Cyanazine - DIN 38407-35 <25 ng/l
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/l
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng/
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng/l
Diuron DIN 38407-35 <25 ngh
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ng/l
v azifop-P DIN 38407-35 <25 ngll
Flufenacet DIN 38407-35 <25 nafl
Flurtamone DIN 3B407-35 <25 ng/l
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngll
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngh
Glufosinate IS0 16308 <25 ngh
Glyphosate IS0 16308 <25 ng/
Haloxyfop DIN 38407-35 55 ng/
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ng
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/l
Isoxaben DIN 3B407-35 <25 ng/l
Linuron DIN 38407-35 <25 ngA
MCPA DIN 38407-35 <5 ngl
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 4 sur 34
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Administration de la gestion de 'eau N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire:  2016-05-18-003-ES

- LE GOUVERNEMENT 3 5'Lus E DACCREBITATION: Rapport AGE-16-27840
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ . . S ISO$DZS du 13/06/2016

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ng/!
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ng/l
Metazachior-ESA DIN 38407-35 79 ngl
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng/
Metolachior DIN 38407-35 <25 ng
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 26 ng
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngfl
Monuron o o DIN3840735 <25 ngf :
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. : Tg/l )

hoxamid DIN 38407-35 <25 ng/l
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngA
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngfh
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngA
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngl
Simazine DIN 38407-35 <25 ngfl
Sulcotrione - © DIN38407-35 n.d_. ng/l
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng/l
Tembotrione DIN 38407-35 <25 nghl
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngll
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/l
MEDICAMENTS par LCMSMS

bamazepin DIN 38407-35 <25 ng/l
Didlofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 gl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ng/l
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng/l
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngh
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
CoteNH4 IPO) i 999 5
Cote NO2 (IPO) 999 3 B -
Cote 0-PO4 {IPO) 999 5
Indice de pollution organique {IPO) 999 4.5
Observations : Néant Résultats validés le 08/06/2016 par JH

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 5 sur 34
Téléfax: (+352) 24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu  TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT DACCREDITATION:
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

Loy 1SO/CEI 17025

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

Réf. Laboratoire:

Division du Laboratoire
Votre référence L112013A01 DIRBECH - amont Grondmillen
Nature de léchantillon eau de surface
prélevé le 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD02941 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Meéthodes RESULTAT Unite
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain

Heure du prélévement 08:00 hh:mm
Météo couvert
Température-air SOP 022 10 °C
Aspect de I'échantillon propre
) oidité 1S0 7027 25 FNU
Température de I'eau DIN 38404-C4 10.0 °C
pH ISO 10523 7.6
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 156 uS/om
Oxygéne dissous ISO 17289 10.7 mg/!
Saturation en oxygéne Methode inteme 100 %
Physico-Chimie B =1 W
Alcalinité # ISO 9963-1 0.5 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 2.5 d°fr
Dureté totale #  calc. (1IS014911) 5.7 d°fr
Ammonium-NH4 # 1SO 7150-1 <0.05 myg/l
Nitrites-NO2 # IS0 6777 0.01 - mg/l
o-Phosphate-P # ISO 6878 0.02 mg/l
sphore total-P # 1SO 6878 0.03 mg/
_Chlorures-CI # (SO 10304-1 18 mgh
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 29 mgl
Sulfates-SO4 # ISO 10304-1 14 mgf
Calcium-Ca # 1SO 14911 13 mg/l
Magnésium-Mg # 150 14911 . 6.0 mg/l
Potassium-K # ISO 14911 2.1 mgfl
Sodium-Na # ISO 14911 10 mg/l
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) . #  1S05815-1/2 1.2 mg/!
Azote total #  DINEN 12260 6.7 mgll
DOC # ISO 8245 1.1 mg/
TOC o - - # IS0 8245 1.2 mgf

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352)24 556 - 422
Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607

Page 6 sur 34



Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Bl ico/cE) 17025
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous #  ISO17284-112 <0.05 mg/l
Argent dissous # 18017204172 <0.001 mgfl
Arsenic dissous # 150717294112 <0.0005 mg/l
Baryum dissous # 18017294172 0.014 mg/
Beéryllium dissous #  1SO172841R2 <0.005 mgfl
Bore dissous # 18017284102 0.010 mgfl
Cadmium dissous # 1801720412 <0.0001 mgfl
Chrome dissous # 18017283172 <0.001 mgfl
Cobalt dissous #  1SO17204-12 <0.0001 mgA
“uivre dissous # 15017234112 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017294172 <0.05 mg/l
Manganése dissous # 15017294112 <0.005 mg/l
Nickel dissous # 15017204102 <0.005 mg/l
Plomb dissous #  15017284-112 <0.0005 mg/i
Sélénium dissous # 1801728412 <0.0005 mg/l
Silicium dissous #  1S017204172 2.79 mg/l
Uranium dissous # 18017294172 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous #  1SO17294-112 0.0004 mgfl
Zinc dissous #  1S017294-112 <0.005 maf

Métaux Totaux i 2

Type de minéralisation # 150 15687-2 sys. ouvert

Mercure # IS0 17852 <0.005 ugl

métaux totaux par ICP-MS # :
Aluminium # 1501728412 <0.05 mg/l
Argent # 180 17284-112 <0.001 mgfi
Arsenic # 18017284112 <0.0005 mgil
Baryum # 15017294172 0.016 mg/l
Beéryllium # 15017204112 <0.005 mgfl
Bore ) # 15017204172 <0.005 mgf )
Cadmium # 18017294172 <0.0001 mg/l
Chrome #  1SO17284172 <0.001 mgfl o
Cobalt # ISO 17294-1/2 <0.0001 mg/l

" Cuivre - # 15017204172 <0.001 mgl
Fer #  1S017294-1/2 <0.05 mg/l
Manganése # 18017284112 <0.005 mgil
Nickel # 180 17294-112 <0.005 mg/l
Plomb #  15017284-12 <0.0005 mgfi
Sélénium ) 4 IS0 17294112 <0.0005 mgi

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 7 sur 34
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LE GOUVERNEMENT =
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 18017284172 2.90 mg/
Uranium # 15017298112 <0.0001 mgfl
Vanadium #  1SO172%4-12 <0.0001 mghl
~ Zinc : : T4 1801720412 <0.005 mof
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ngh
2,8-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng
AMPA o -  sote®8 30 gl
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngl
ézine—Z-hydrnxy DIN 38407-35 <25 ng
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngh
Afrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngfl
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngl
Bentazone DIN 38407-35 <5 nghl
Chioridazon DIN 38407-35 <25 ng
Chiorotoluron DIN 38407-35 <25 ngfl
};yanazine_ - h D@ﬂ?ﬁs ) <2_5 ng
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngil
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngl
Dimethoate ) DIN 38407-35 <_25 ngh
Diuron DIN 38407-35 <25 ngl
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngl
. .azifop-P DIN 38407-35 <25 ngh
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngil
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngl
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngh
Foramsuilfuron DIN 38407-35 <25 ngil
Glufosinate B - [SO16308_ ) <25 ngil
Glyphosate : 1SO 16308 <25 ngil
i-!aloxyfop : B B DIN 38407-35 <_25 ngfl
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngf
isoproturon DIN 38407-35 <25 ngfl
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngil
Linuron DIN 38407-35 <25 ngl
MCPA DIN 38467-35 <5 ngfl

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
LU18877607

TVA:

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES
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Rapport AGE-16-27840

LE GOUVERNEMENT ACCREDITAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG L du 13/06/2016

Administration de Ia gestion de I'eau N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ng/l

Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngll

Metazachlor-ESA DIN 38407-35 711 ng

Metazachior-OXA DIN 38407-35 56 ngfl

Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 gl

Metolachlor DIN 38407-35 <25 ng

Metolachlor-ESA DIN 38407-35 70 ng

Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng

Monuron . - - DIN 38407-35 <25 T

I?li;osulfuron o - DIN38407-35 n.d. ng_ll o
hoxamid DIN 38407-35 <25 ng

Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/l

Propachlor DIN 38407-35 <25 ngA

Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng/

Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng

Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ng

Simazine DIN 38407-35 <25 ng/l

Sulcotrione : DN n.d. gl -

Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngh

Tembotrione DIN 38407-35 <25 ngfl

Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng/l

Terbuthylazine—des;m yl DIN 38407-35 <25_ ngil

MEDICAMENTS par LCMSMS
bamazepin DIN 38407-35 <25 ngfl

_Didefenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngf

Ibuprofen DIN 38407-35 <25 nal

Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngll

Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngh

Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 5

Cote NH4 (IPO) o o 5 o _

Cote NO2 (IPO) o 999 5 o

Cote 0-P04 (IPO) 989 4

Indice de pollution organique (IPO) 998 48

Observations : Néant Résultats validés le 08/06/2016 par JH

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 9 sur 34
Téléfax: (+352)24 556- 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire:  2016-05-18-003-ES

LE GOUVERNEMENT : DACCREDITATION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ _ Tt
Administration de la gestion de l'eau - "

Division du Laboratoire

Votre référence L112014A02 NINGSERBAACH - Schéimelzerbesch - aval Neunhausen
Nature de l'échantillon eau de surface
prélevéle 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N* échantilion BD02942 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 08:45 hh:mm
Météo couvert
Température-air SOP 022 9 °C
Aspect de I'échantillon propre
T pidite IS0 7027 1.9 FNU
Température de I'eau DIN 38404-C4 10.9 °C
pH 1SO 10523 7.8
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 154 uSiem '
Oxygéne dissous ISO 17288 10.4 mg/l
Saturation en oxygéne Methode inteme Q9 % !
Physico-Chimie — ol
Alcalinité # IS0 8953-1 0.6 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 28 d°fr
Dureté totale #  calc. (1SO014911) 5.2 d°fr
Ammonium-NH4 # 15071501 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # 1S0 6777 0.06 mg/l
o-Phosphate-P # ISO 6878 0.03 mg/

 sphore total-P # SO 6878 0.04 gl
bhlorures—CI # 1SO 10304-1 19 mgil
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 20 mg/l
Sulfates-SO4 # 1S0 10304-1 13 mg/l
Calcium-Ca # 1SO 14911 12 mgl
Ma_gnésium-Mg # 1S0 14911 5_; : _mg?
Potassium-K # 1SO 14311 2.2 mg/l
Sodium-Na # 1SO 14911 12 g/
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 105815112 1.6 mg
Azote total #  DINEN 12260 4.6 mg/!
DOC # ISO 8245 15 mg/l
TOC - 4 1508245 16 mgl

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Aizette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-27840

2 LE GOUVERNEMENT z 7 CacREDATION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ - | ,somozs du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire:  2016-05-18-003-ES

Administration de ia gestion de l'eau

Division du Laboratcire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Alumninium dissous # 15017294172 <0.05 mgA
Argent dissous # 18017284112 <0.001 mg/l
Arsenic dissous o 4 1501729412 <0.0005 mg/l
Baryum dissous # 18017284112 0.011 mg/l
Béryllium dissous # 15017284172 <0.005 mgfl
Bore dissous # 18017204172 0.010 mgll
Cadmium dissous # 15017294172 <0.0001 mail
Chrome dissous #  1SO17294172 <0.001 mgh
Cobalt dissous # 15017294172 <0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 150172844172 <0.001 mg/l
fer dissous # 15017284112 <0.05 mg/l
Manganése dissous # 15017204172 <0.005 mgl
Nickel dissous # 15017294172 <0.005 mgh
Plomb dissous #  1SO17204112 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 15017284172 <0.0005 mgll
Silicium dissous # 15017204172 2.04 mg/l
Uranium dissous #  15017294-1/2 <0.0001 mgA
Vanadium dissous # 1501720472 0.0002 mg/
Zinc dissous # 10172044172 <0.005 mg/l

Meétaux Totaux ) 3

Type de minéralisation #  15015587-2 sys. ouvert

Mercure # IS0 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS # '
Aluminium # 15017284172 <0.05 mg/l
Argent #  1S017284-172 <0.001 mg/l
Arsenic # IS0 17294112 <0.0005 mgll
Baryum #  1S017294-172 0.013 mgl
Béryllium # 15017284172 <0.005 mg/l

" Bore # 1017298172 <0.005 mgl B
Cadmium # 1501729412 <0.0001 'l
Chrome # 18017204172 <0.001 mgh
Cobalt # 1SO 17234-1/2 <0.0001 mg/l
Cuivre o #  1S017298172 <0.001 mgl
Fer #  1S017294-172 <0.05 mgll
Manganése # 18017204472 <0.005 mg/l
Nickel # 15017294172 <0.005 mg/l
Plomb # 150172844172 <0.0005 mg/l
Sélénium - 4 1501720412 <0.0005 mg/

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 11 sur 34
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de (3 gestion de l'eau

Division du Laboratoire

du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

C—).qu m DACCREDITATION: Rapport AGE-16-27840

et ey ISO/CEI 17025

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 18017204172 219 mgfl
Uranium # 1017284122 <0.0001 mg
Vanadium # 15017284112 0.0003 mg/l
Zinc : # ISO1729412  <0.005 mg/ )
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ng/l
2,6-Dichlorabenzamide DIN 38407-35 <25 ngA
AMPA o 1SO 16308 78 ngh .
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngl
. dzine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngfl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngh
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngfl
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng/
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngh
Chiorotoluron DIN 38407-35 <25 ng
Cyanazine DIN 38407j35 <;5 ng/l o
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/l
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 B ng/h
Diuron DIN 38407-35 <25 ng
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngl
. .azifop-P DIN 38407-35 <25 ng/l
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngfl
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngA
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng/l
Foramsuifuron DIN 38407-35 <25 ng
Glufosinate . ISO 16308 <25 nofl
Glyphosate ISO 16308 <25 ng/l
Ha_loxyfop o DIN 384_07-35 <25 ng/l
Haloxyfop-methyl DIN 3B407-35 <25 ng
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/l
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngA
Linuron DIN 38407-35 <25 ng
MCPA DIN 38407-35 <5 ng/l
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT “
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 12 sur 34
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3
{TETION:
ISO/CEI 17025

N
D ACT!

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de ['eau

SIOcEuIMnoURctos

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-27840
du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire:

2016-05-18-003-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 493 ngh
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 52 ngA
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng/l
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngft
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 a1 ngl
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 nghl
Monuron o o DIN 3840735 <25 ngl .
Nicosuffuron DIN 38407-35 nd.
‘Joxamid DIN 38407-35 <25 ng
.Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngl
Propachlor DIN 38407-35 <25 ng/l
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngA
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ng!
Simazine DIN 38407-35 <25 ng/
Sulcotrione ) ) o  DIN3840735 r_1.d. ng/
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 nghl
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng/l
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngA
Terbuthylazine-desethyl : DIN 3840735 <25 ng
MEDICAMENTS par LCMSMS
Yamazepin DIN 38407-35 <25 ng/
.Diolofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ng/
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngA
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngfl
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ng/
Biochimie
Cote DBO-5 {IPQ) 993 5
Cote NH4 (IPO) - 999 5 .
Cote NO2 (IPO) W 3 -
Cote 0-PO4 (IPO) 999 4
Indice de pollution organigue (IPO) 989 43

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

longrew2EiS D

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352)24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA:
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Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

: LE GOUVERNEMENT 4 o DACCRED ATiON.
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ISO/CE| 17025
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Votre référence L112020A01 SCHWAERZERBAACH - amont emb. SURE
Nature de ['échantilon eau de surface
prélevéle 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N® échantillon BD02943 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Wéthodes RESULTAT Unité
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 09:40 hh:mm
Météo couvert
Température-air SOP 022 1 °C
Aspect de I'échantillon propre
i Jidite IS0 7027 17 FNU
Température de 'eau DIN 38404-C4 10.4 °C
pH 1S0 10523 7.3
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 114 pSlem E
Oxygéne dissous IS0 17289 10.7 mg/
Saturation en oxygéne Méthode inteme 101 % !
Physico-Chimie '
Alcalinité # 1S0 9963-1 0.5 mvall
Dureté carbonatée # 180 9963-1 2.6 d°fr
Dureté totale #  calc (ISO14911) 4.3 d°fr
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 <0.05 mg
Nitrites-NO2 # ISO 6777 0.01 mg/l
o-Phosphate-P 4 1506878 <0.01 mgl
sphore totahP 4 1506878 <0.03 mgh
_Chlorures-CI # 1SO 10304-1 13 mg/l
Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 12 gl
Sulfates-SO4 # ISO 10304-1 13 mgll
Calcium-Ca # 1S0 14911 9.2 mgl
I\Egn_ésium-Mg o # 15014911 4.8 m R
Potassium-K # 1SO 14911 <2 mgfl
Sodium-Na # 1SO 14911 8.6 mg!
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1805815112 1.3 mgil
Azote total #  DINEN 12260 25 mgll
DOC # 1SO 8245 12 mgfl
B # 1508245 1.3 mgfl

TOC

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607

Page 14 sur 34



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Meétaux Dissous

E N

ISQ/CEI 17025

Rapport AGE-16-27840
du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947

Réf. Laboratoire:

2016-05-18-003-ES

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 1017284112 <0.05 mgfl
Argent dissous #  1SO17204-112 <0.001 mgfl
Arsenic dissous # 15017294112 <0.0005 mgfl ) B
Baryum dissous # 15017284172 0.005 mgfl
Béryllium dissous #  1S017284-112 <0.005 mgl
Bore dissous # 15017204172 0.007 mgft
Cadmium dissous # 15017204172 <0.0001 mgfl
Chrome dissous #  18017204-112 <0.001 mg/l
Cobalt dissous # 15017204112 <0.0001 mgh
Cuivre dissous # 180172944112 <0.001 mgfl
Fer dissous #  18017284-12 <0.05 mgfl
Manganése dissous # 15017294112 <0.005 mg/
Nickel dissous # 15017284112 <0.005 mgfl
Plomb dissous # 15017204112 <0.0005 mg
Sélénium dissous # 1801729412 <0.0005 mgfl
Silicium dissous # 18017204172 2.53 mgfl
Uranium dissous # 1017204112 <0.0001 ma/l
Vanadium dissous # 18017204172 0.0001 mafl
Zinc dissous #  1S017284-112 <0.005 mgfl

Meétaux Totaux

Type de minéralisation # 150155872 sys. ouvert

Mercure # 180 17852 <0.005 ugl

métaux totaux par ICP-MS # o
Ajuminium # 18017294112 <0.05 mg/l
Argent # 15017294172 <0.001 mgfl
Arsenic # 18017284112 <0.0005 mgf
Baryum # IS0 17294-12 0.005 mgA
Béryllium # 18017204172 <0.005 mgfl

—Eore # 15017294172 <0.005 mgh
Cadmium # 15017204112 <0.0001 mgil
Chrome # 15017204112 <0.001 g -
Cobalt # ISO 17294-112 <0.0001 mafl

" Cuivre o 4 IS0 1729812 <0.001 mg/
Fer #  1S0 17294172 <0.05 mgfl
Manganése # 18017294172 <0.005 mgfl
Nickel # 18017284112 <0.005 mgfl
Plomb # 1017294172 <0.0005 mgfl
Sélénum # 1501294172 <0.0005 mgh

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.iu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-27840

LE GOUVERNEMENT z 5] DACCREDATION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ oo du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

Administration de la gestion de ['eau

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium #  1S017294-172 2.58 mgA
Uranium # 15017294112 <0.0001 mg/l
Vanadium # ISC 17294-112 <0.0001 mg/l
Zinc o #  ISO17294172 <0.005 gl =
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ngl
2,6-Dichlorobenzamide DiN 38407-35 <25 ngh
AMPA : IS0 16308 <25 ol B
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/
azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngl
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng/l
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngl
Chilorotoluron DIN 38407-35 <25 ng
Cyanazine o DIN 38407-35 <25 ngﬁ . :
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Epoxyconazole DIN 3B407-35 <25 ng/l
. .azifop-P DIN 38407-35 <25 ngll
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngfl
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/l
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngh
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Glufosinate ) ISO 16308 <25 ngA
Glyphosate 1SO 16308 <25 ng
Haloxyfop i o DIN 38407-35 <25 ngl
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ng/
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/l
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngA
Linuron DIN 38407-35 <25 ngl
MCPA DIN 38407-35 <5 ngl
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 16 sur 34
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LE GOUVERNEMENT

as D'ACCREDITATION Rapport AGE-16-27840
OL du 13/06/2016

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

trere] 1SO/CE| 17025

[ 700 |
& l Administration de la gestion de I'eau - N° échantillon(s): BD02940 - BD02947

Réf. Laboratoire:  2016-05-18-003-ES

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngfl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngA
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 206 ng
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng/
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng/l
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ng/
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 nghl
Monuron - DIN 3840735 <25 nfl N
Nicosulfuron : DIN 38407-35 . _n.d. ng/l

thoxamid DIN 38407-35 <25 ng/l
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngil
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng/l
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng/l
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngfl
Simazine DIN 38407-35 <25 ng
Sulcotrione - DIN 38407-35 nd. gl R
Tebuconazole DIN 3B407-35 <25 ng
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
MEDICAMENTS par LCMSMS

bamazepin DIN 38407-35 <25 ng/l
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ng/
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng/l
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngA
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) 899 5 : .
Cote NO2 (IPO) e 5
Cote 0-PO4 (IPO) 999 5
Indice de pollution organique {IPO) 999 5.0
Observations : Néant Résultats validés le 08/06/2016 par JH
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 17 sur 34

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etat.lu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT

E i
g D'ACCREDITATION:
. y /oo |
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG | oicemos

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016
Administration de [a gestion de |'eau e N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

Réf. Laboratoire:

Division du Laboratoire
Votre référence L112021A01 BILDREFERBAACH - Neimillen
Nature de léchantillon eau de surface
prélevé le 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantifion BD02944 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unite
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:00 hh:mm
Météo couvert
Température-air SOP 022 1" °C
Aspect de I'échantilion propre
T bidite 1SO 7027 6.7 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 10.5 °C
pH 1SO 10523 7.4
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 194 pS/em
Oxygéne dissous 1SO 17289 10.6 mg/
Saturation en oxygene Méthode inteme 100 %
Physico-Chimie ¥ Fx m
Alcalinité # 1SO 8963-1 0.6 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 3.1 d*fr
Dureté totale #  calc. (1SO14911) 6.1 a*fr
Ammonium-NH4 # 1SO 7150-1 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # 1506777 0.01 mg/l
o-Phosphate-P # IS0 6878 0.16 mal

sphore total-P # 150 6878 0.17 mgl
Chlorures-Cl # 150103041 23 gl
Nitrates-NO3 # 1501030441 29 mg/l
Sulfates-SO4 # 150103041 17 mgfl
Calcium-Ca # 1S0 14911 15 mgf
Magnésium-Mg # 150 14911 Y mgfl
Potassium-K # IS0 14911 4.7 mg/l
Sodium-Na # 1SO 14911 14 mg/!
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) #  1S05815-172 1.3 mof
Azote total #  DINEN12260 6.7 mgll
DOC # ISO 8245 1.5 mg/
TOC— - # ISO 8245 ) 2__4 mg/l

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette ~ Téléphone: (+352) 24 556 - 422

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etat.lu  TVA:

LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de l'eau

du 13/06/2016
N° échantillon{s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

Sjas E RAgporkAGE-1S- 27649
17004 |

OINICE LA ISO/CEI 17025

Division du Laboratoire

Meétaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 8O 17284-172 <0.05 mg/l
Argent dissous # 1801728412 <0.001 mg/l
 Arsenic dissous # 18017284172 ~ 0.0006 mo/l o
Baryum dissous # 15017294172 0.009 mg/l
Beéryllium dissous # 18017284172 <0.005 mgA
Bore dissous # 1801728412 0.015 mgfl
Cadmium dissous # 15017284172 <0.0001 mgfl
Chrome dissous # 18O 17204122 <0.001 mg/l
Cobalt dissous # 1801720412 <0.0001 mg/l
" Cuivre dissous # 15017204412 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017294112 <0.05 mg/l
Manganése dissous #  1s017294112 <0.005 mgfl
Nickel dissous # 1501728412 <0.005 mgh
Plomb dissous # 150172044112 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous #  1S017204-172 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 18017204112 3.02 mg/l
Uranium dissous # 15017294172 <0.0001 mgfl
Vanadium dissous 4 15017294172 0.0005 mg/
Zinc dissous #  1S017284-112 <0.005 mgfl
ﬁét;ux Totaux
Type de minéralisation # IS0 15587-2 sys. ouvert
Mercure # ISO 17852 <0.005 ugl
métaux totaux par ICP-MS # ) o o
Aluminium # 15017294112 <0.05 mgll
Argent #  1S017294-112 <0.001 mgA
Arsenic # IS0 17298172 <0.0005 mg/l
Baryum # 180 17294-12 0.011 mall
Beéryllium # 18017294172 <0.005 mgA
Bore R # IS0 1729412 0.014 mgh
Cadmium # IS0 17294-1/2 <0.0001 ma/l
Chrome # 1801729412 <0.001  mh . )
Cobalt # 150 17284-1/2 <0.0001 mg/l
Cuivie - g 1501729412 <0.001 mgl R
Fer # IS0 17254172 <0.05 mg/l
Manganése #  1S017294-172 <0.005 mg/
Nickel #  1S017294-112 <0.005 mg/!
Plomb # 15017284112 <0.0005 mgfi
Sélénium o 4 150172942 <0.0005 mg/ B
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT e
Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352)24 556 - 422 Page 19 sur 34
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de 'eau

o-Lus E wmepe Rapport AGE-16-27840
du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

=it e [SO/CEN 17025

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 1SO 17294-1/2 3.07 mgll
Uranium #  1S017294-172 <0.0001 mgfl
Vanadium #  1S017204-112 0.0006 mg/
Zinc - #  1S017294-172 <0.005 mgh
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ng/
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngl
AMPA 15016308 204 ng/
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/
azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng/l
Bentazone DIN 38407-35 7 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngi
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ngi
Cyanazine - DIN 38407-35 <25 ngA
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngil
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng/l
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng/l
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ng/
azifop-P DIN 38407-35 <25 ng/l
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ng/
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngh
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngA
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngh
Glufosinate ISO 16308 <25 ngf
Glyphosate ISO 16308 <25 ng/l
Haloxyfop . DIN38407-35 <25 ng/ I
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngfl
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/l
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ngh
MCPA DIN 38407-35 <5 ngfl
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT Iongrew2015 1018
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E Rapport AGE-16-27840
LE GOUVERNEMENT 3
% DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG : Ao du 13/06/2016

Administration de la gestion de l'eau N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngh

Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngf

Metazachior-ESA DIN 38407-35 97 ngil

Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA

Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 nal

Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngl

Metolachior-ESA DIN 38407-35 <25 ngfl

Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngh

Monuon - -  DIN3B40735 <5 -

Nicosulfron - © DIN38407-35 n.d. g o
thoxamid DIN 38407-35 <25 ngfl

Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngd

Propachlor DIN 38407-35 <25 ng/

Prosuifocarb DIN 38407-35 <25 ngh

Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngl

Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngh

Simazine DIN 38407-35 <25 ngfl

Sulcotrione o -  DIN38407:35 n.d. gl -

Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng

Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng

Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngf

Terbuthylazine-desethyl ) DIN 38407-35 <25 ngi

MEDICAMENTS par LCMSMS
rbamazepin DIN 38407-35 341 gl

Diclofenac {free acid) DIN 38407-35 <25 ngfl

Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngfl

Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngfl

Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngl

Biochimie

Cote DBO-5 {IPO) 999 5

Cote NH4 {IPO) - a - 999 5 o T

Cote NO2 {IPO) : - o N .

Cote 6-PO4 {IPO) 999 3

Indice de pollution organique (IPO) 599 4.5

Observations : Néant Résultats validés le 08/06/2016 par JH

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352)24 556 - 422 Page 21 sur 34
Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu  TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

HUMERO
D'ACCREDITATION:

ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

Vore référence L112022A01 BAUSCHELBAACH - amont embouchure SURE
Nature de l‘échantilion eau de surface
prélevé le 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantiflon BD02945 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:20 hh:mm
Météo couvert
Température-air SOP 022 11 °C
Aspect de I'échantillon propre

- bidité IS0 7027 1.8 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 11.5 °C
pH 1SO 10523 7.6
Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 273 uSicm
Oxygéne dissous IS0 17289 104 mg/l
Saturation en oxygene Methode inteme 101 % !
Physico-Chimie R
Alcalinité # 1SO 9963-1 0.9 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 4.3 d°fr
Dureté totale #  calc. (1S014911) 7.4 defr
Ammonium-NH4 # 180 7150-1 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # ISO 6777 0.01 mgfi
o-Phosphate-P # ISO 6878 0.28 mgil
~ sphore total-P - # ISO 6878 0.29 mofl
Chlorures-Cl # ISO 10304-1 35 mg/l
Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 25 mg/l
Sulfates-S04 # 1SO 103041 19 mg/l
Calcium-Ca # ISO 14911 18 mgfl
Magnésium—M_c; - # 150 14911 71 mg/l
Potassium-K # IS0 14911 51 mgh
Sodium-Na # ISO 14911 22 mg/
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1505815112 1.4 mg/l
Azote total #  DINEN 12260 5.5 mg/l
DOC # ISO B245 1.9 mg/
TOC ) # ISO B245 2.3 mgII_ -

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-27840

LE GOUVERNEMENT o o DACCREDITATION:
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG B = lsomozs du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire:  2016-05-18-003-ES

Administration de fa gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017294112 <0.05 mg/
Argent dissous # 1501729412 <0.001 mgfl
Arsenic dissous ) 4 IS0 17204172 0.0008 mgfl
Baryum dissous # 15017294112 0.010 mgil
Béryllium dissous #  1SO1728472 <0.005 mgf
Bore dissous # 185017204472 0.018 mgfl
Cadmium dissous # 18017284112 <0.0001 mgl
Chrome dissous #  1S017294172 <0.001 mgil
Cobalt dissous # 10 17294-12 <0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 15017284172 <0.001 mgl
Fer dissous #  1SO17294-112 <0.05 mg/
Manganése dissous # 150172944172 <0.005 mg/l
Nickel dissous # 18017294112 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 15017294172 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 15017204172 <0.0005 mg
Silicium dissous # 18017294172 3.20 mg
Uranium dissous # 18017284172 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous # 15017204112 0.0007 mg
Zinc dissous # 18017204172 <0.005 mgfl

Métaux Totaux B Lol

Type de minéralisation # 180153872 sys. ouvert

Mercure # ISO 17852 <0.005 ugl

métaux totaux par ICP-MS - #
Aluminium #  1S0 17294172 <0.05 mgll
Argent # 1501729442 <0.001 mg/l
Arsenic # S0 17294112 <0.0005 mg/l
Baryum #  1S017294-172 0.010 mgfl
Bérylium # 1801720412 <0.005 mgf

" Bore - R # 15017294172 0.018 mgfl
Cadmium # 18017284112 <0.0001 mgA
Chrome 4 S0 <0.001 mgf
Cobalt # 18017294172 <0.0001 mg/l
Cuivre # IS0 17294112 <0.001 mgl -
Fer # 1S0 17284-1/2 <0.05 mgll
Manganése # 15017284112 <0.005 mg/i
Nickel # IS0 17294112 <0.005 mgA
Plomb # 15017294112 <0.0005 mg/
Sélénium # 1SOU241M2  <0.0005 ™3 )

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 23 sur 34

Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT o} PRt o Rapport AGE-16-27840

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG i) du 13/06/2016
Administration de la gestion de |'eau N° échantillon(s): BD02940 - BD02947

Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

“ P ] [SO/CE| 17025

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #

Silicium #  1S017294172 3.28 mg/l

Uranium # 1S0 17294-1/2 <0.0001 mgfl

Vanadium # 18017284172 0.0008 mg/l

Zinc # 1017294112 <0.005 moll
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 no/l
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng/
AMPA . o . 1SO 16308 663 ngh :
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/
. .«azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngl
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngl
Bentazone DIN 38407-35 <5 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng/l
Chiorotoluron DIN 38407-35 <25 ngh
Cyanazine ) o DIN 38407-35 <25 ng/
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngh
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngl
. .Jazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/l
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ng/l
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/l
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngi
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Glufosinate ISO 16308 <25 ngh
Glyphosate 1SO 16308 3064 ngfl
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ng/
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 nghl
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ngl
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngl
Linuron DIN 38407-35 <25 ngl
MCPA DIN 38407-35 <5 ng/l
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 24 sur 34
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LE GOUVERNEMENT oja S Rapport AGE-16-27840
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (. ] e b ' | du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947

Administration de {a gestion de l'eau
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

Division du Laboratoire
Mecoprop DIN 38407-35 <5 ng/l
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ng/
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 323 ng/!
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng
Metolachior DIN 38407-35 <25 ngfl
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 99 ngi
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 nofl
Monuron ) DIN 38407-35 <25 ngl o
Nicosulfuron DIN 38407-35 nd. ol
"~thoxamid DIN 38407-35 <25 ng/
trochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachlor DIN 38407-35 <25 ng/
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng/l
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng
Quinoxyfen . DIN 38407-35 <25 ngl
Simazine DIN 38407-35 <25 ngfl
Sulcotrione o DIN 3840735 n.d. ;gll_ -
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng/l
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng/l
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngA
Terbuthylazine-desethyl - DIN 38407-35 <25 ngl
MEDICAMENTS par LCMSMS
r~cbamazepin DIN 38407-35 <25 ng
Liclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ng/
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngA
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ng
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) ™ 5 o .
Cote NO2 (IPO) 999 5
Cote 0-P0O4 (IPO) 993 2
Indice de pollution organigue {IPO) 299 4.3
Observations : Néant Résultats validés le 08/06/2016 par JH
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 25 sur 34
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LE GOUVERNEMENT ol oACERED AT oK

.

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - ISO/CE| 17025
Administration de [a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

Volre référence L112029A01 BURBICH - Arsdorf
Nature de {échantilion eau de surface
préleve le 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD02946 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Meéthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 09:00 hh:mm
Méteo couvert
Température-air SOP 022 9 °C
Aspect de I'échantillon propre

rbidité IS0 7027 1.4 FNU
Température de 'eau DIN 38404-C4 1.1 °C
pH IS0 10523 7.7
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 225 pSlcm :
Oxygéne dissous 1SO 17289 10.4 mg/l
Saturation en oxygéne Méthode interme 100 % '
Physico-Chimie_ o= EEEEES SR ' =
Alcalinité # ISO 9963-1 0.9 mval
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 4.4 d°fr
Dureté totale #  calc. (1SO14911) 7.3 g
Ammonium-NH4 # 180 7150-1 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # ISO 6777 0.03 mgl
o-Phosphate-P # ISO 6878 0.02 mg/l

asphore total-P # ISO 6878 0.03 mg/ :
Chlorures-Cl # ISO 10304-1 33 mght
Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 23 mg/l
Sulfates-SO4 # ISO 10304-1 14 mg/l
Calcium-Ca # ISO 14911 17 mg/
Magnésium-Mg 4 IS0t 74 mgh )
Potassium-K # ISO 14911 31 mgfl
Sodium-Na # ISO 149811 19 mg/l
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 105815112 1.4 mg/!
Azote total #  DINEN 12260 51 mg/l
DOC # ISO 8245 1.9 mg/l
TOC - o o # IS0 8245 1.9 mg/l

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422

Téléfax: (+352)24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etat.lu

TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT Rapport AGE-16-27840

: du 13/06/2016
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG e ot
Administration de Ia gestion de l'eau = = N° échantillon(s): BD02940 - BD02947

Réf. Laboratoire:  2016-05-18-003-ES

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 18017294112 <0.05 mgfl
Argent dissous # 15017284112 <0.001 mgf
Arsenic dissous - ) 4 15017254172 <0.0005 mgfl )
Baryum dissous # 15017204112 0.017 mg/l
Béryllium dissous # 18017204112 <0.005 mgfl
Bore dissous # 1801720412 0.013 mgfl
Cadmium dissous # 15017204172 <0.0001 mgfl
Chrome dissous # 18017204172 <0.001 mghl
Cobalt dissous # 15017294112 <0.0001 mgfl
“uivre dissous #  15017204-112 <0.001 mgfl
Fer dissous # 15017294172 <0.05 mgfl
Manganése dissous # 15017204172 0.014 mg/l
Nickel dissous # 15017204172 <0.005 mg/l
Plomb dissous #  18017204-112 <0.0005 mgfl
Sélénium dissous # 18017284112 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 15017204472 1.99 mg/l
Uranium dissous # 15017204112 <0.0001 mafl
Vanadium dissous # 15017204112 0.0002 mgfl
Zinc dissous # 18017284172 <0.005 mgfl

Métaux Totaux

Type de minéralisation #  1SO15587-2 sys. ouvert

Mercure # 150 17852 <0.005 ugl

métaux totaux par ICP-MS # B
Aluminium # 180 17294-1/2 <0.05 mgfl
Argent # 1O 17294172 <0.001 ma/l
Arsenic # 15017284112 <0.0005 mgfl
Baryum # 1017284112 0.018 mg/l
Béryllium # IS0 17284-172 <0.005 mgll
Bore # IS0 17294172 <0.005 mn
Cadmium # 15017284412 <0.0001 mgfi
Chrome o # IS0 1729412 <0.001 mg/
Cobalt # ISO 17294-1/2 <0.0001 mag/l
Cuivre ) - # 15017284112 <0.001 mg/
Fer # 1SO 17294-1/2 <0.05 mgi
Manganése # 18017204112 0.018 mgfl
Nickel # 15017294172 <0.005 mg/!
Plomb # ISO 17294-1/2 <0.0005 mg/l
Sélénum - 4 1501729812 <0.0005 mgh

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 27 sur 34
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de ['eau

Division du Laboratoire

NUMERC

D'ACCRED!TATION:

17004 |
Piea e ISO/CEI 17025

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire:

2016-05-18-003-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 18017294412 2.04 mg/l
Uranium # 18017294112 <0.0001 mg/
Vanadium # 18017284112 0.0003 mg
Zinc # 18017294112 <0.005 mgfl
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24-D DIN 38407-35 <5 ngil
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 45 ng/l
AMPA o IS0 16308 <25 ng -
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng
. ..azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng
Chioridazon DIN 38407-35 <25 ng/
Chilorotoluron DIN 38407-35 <25 ngil
Cyan_azine o DIN 38407-35 <25 ngf R
Diflufenican DIN 3B407-35 <25 ng/
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngh
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng/
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ng/
. .Jazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngl
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngA
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngl
Glufosinate 150_18308 <25 ) ng#h
Glyphosate 130 16308 <25 ng/
Haloxyf_op ﬁ 38407-35 . <25 ngll
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ng/
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/l
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngi
Linuron DIN 38407-35 <25 ngd
MCPA DIN 38407-35 <5 ng/

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téiéphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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%

Division du Laboratoire

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ¢
Administration de |a gestion de I'eau

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 1296 ngfl
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 142 ngfl
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngfl
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 126 ngl
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Monuron - - DIN3B40735 _<25 ngil
Nicosulfuron o © DIN38407-35 n_;j_ ngil
~thoxamid DIN 38407-35 <25 ngl
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/l
Propachlor DIN 38407-35 <25 ng
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngfl
Quinmerac DIN 38407-35 <25 agh
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ng
Simazine DIN 38407-35 <25 ng/l
éulootrione - DIN 38407-35 n.d. ng/l
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ngi
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 nafl
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngil
MEDICAMENTS par LCMSMS
~~rbamazepin DiN 38407-35 <25 ng/l
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngA
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ng/l
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngfl
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngi
Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 5

Cote NH4 (IPO) - 299 5 )
Cote NO2 (IPO) 999 4

Cote 0-PO4 (IPO) 998 4

Indice de pollution organique (IPO) 939 45

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

TVA:

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de 1a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Votre référence L112030A01
Nalure de l'échantilion eau de surface

NUMERO

D'ACCREDITATION

ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

MECHELBAACH - Neunhausen

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016
N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

prélevé le 18/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantilon BD02947 date de début des analyses 18/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 08:25 hh:mm
Météo couvert
Température-air SOP 022 9 G
Aspect de I'échantillon propre
 bidieé IS0 7027 23 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 9.7 °C
pH 1S0 10523 7.8
Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 166 pSfem :
Oxygéene dissous 1SO 17289 10.8 mg/!
Saturation en oxygéne Méthode inteme 101 % !
Physico-Chimie o =
Alcalinité # 1SO 9963-1 0.5 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 99631 2.4 afr
Dureté totale #  calc. (1S014911) 5.8 d°fr
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 <0.05 mgil
Nitrites-NO2 # IS0 86777 0.01 mg/l
o-Phosphate-P 4 1506878 <0.01 mgl

sphore total_-P # IS0 6878 <0.03 mp/
Chiorures-Cl # ISO 10304-1 17 mgil
Nitrates-NO3 # 1501030441 33 mg/l
Sulfates-SO4 # 150103041 14 mgll
Calcium-Ca # IS0 14911 13 mgil
Magnésium-Mg e # 1SO 14911 6.3 mgh
Potassium-K # 1S0 14811 <2 mgll
Sodium-Na # 1SO 14811 10 mgd
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) #  1SOSBIS 1.2 mgl
Azote total #  DINEN12260 7.6 mgl
DOC # 1SO 8245 1.3 mg/l
TOC #  wosus 14 g

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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N LE GOUVERNEMENT , _— DAngE'EEl?ETION Rapport AGE-16-27840
L) du 13/06/2016

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
administration de la gestion de 'eau N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

[y 1SO/CEI 17025

Division du Laboratcire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous #  ISOtr2s4R2 <0.05 mgil
Argent dissous # 15017204112 <0.001 mg/l
Arsenic dissous #  1S017284-112 <0.0005 mg/l -
Baryum dissous # 1501723412 0.019 mg/l
Béryllium dissous # 18017284172 <0.005 mg/l
Bore dissous #  1SO17294172 0.009 mg
Cadmium dissous # 1SO17284172 <0.0001 mo/l
Chrome dissous # 15017294112 <0.001 mgfl
Cobalt dissous # 15017284172 <0.0001 mg/
Cuivre dissous # 15017294112 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017284112 <0.05 mg/l
Manganése dissous #  ISO17294-172 <0.005 mgll
Nickel dissous #  1SO172944172 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 1SO17284172 <0.0005 mg/l
Sélenium dissous #  1S0172%4172 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 15017284172 2.67 mg/l
Uranium dissous #  ISO17294422 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous #  1S017284122 0.0002 mgl
Zinc dissous # 18017284112 <0.005 mg/l
Métaux Totaux e =
Type de minéralisation # ISO 15587-2 sys. ouvert
Mercure # ISO 17852 <0.005 ug/h
métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 15017284172 <0.05 mg/l
Argent # IS0 17294172 <0.001 mg/l
Arsenic #  1S017294-112 <0.0005 mg/l
Baryum # 15017294112 0.021 mgh
Béryllium # 1501729412 <0.005 mgh
" Bore # 15017294112 <0.005 mg/l
Cadmium # 15017294112 <0.0001 mgh
Chrome # 1501729412  <0.001 mgh .
Cobalt # 15017298112 <0.0001 mgll
Cuivre #  1S017204172 <0.001 mgh
Fer #  1S017294-172 <0.05 mg/l
Manganése # 150172944172 <0.005 mg/l
Nickel #  1S017294-1/2 <0.005 mg/l
Plomb # 15017294112 <0.0005 mgfl
Sélénium 4 1SO17294-112 <0.0005 mgl o
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
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NUMERC

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administratian de 13 gestion de l'eau

Division du Laboratoire

D'ACCREDITATIOR

ISQ/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium #  1S017294-1/2 2.76 mg/l
Uranium #  1S017294-172 <0.0001 mg/l
Vanadium # 15017204172 0.0003 mg/l
Zinc 4 1S017284-112 <0.005 mgll
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ngl
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 32 ng/l
AMPA o 150 16308 <25 g
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng
_sazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngfl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngA
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngh
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng/l
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ngf
Cyanazine - o DIN 38407-35 <25 ng/!
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/l
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng/l
Diuron DIN 38407-35 <25 ngl
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ng/
. .Jazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/l
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngl
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng
Foramsuifuron DIN 38407-35 <25 ng/!
Glufosinate IS0 16308 <25 nghl
Glyphosate 1SO 16308 <25 ngl
Haloxyfop DIN 3840735 <2 5_ gl
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ng
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngl
Linuron DIN 38407-35 <25 ngA
MCPA DIN 38407-35 <5 ng/

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES
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LE GOUVERNEMENT o} E :
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG PN 1 150/CE! 17025
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
2016-05-18-003-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <5 g

Metazachior DIN 38407-35 <25 ngl

Metazachlor-ESA DIN 38407-35 688 ng

Metazachlor-OXA DIN 38407-35 a1 nal

Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng

Metolachior DIN 38407-35 <25 ngl

Metolachlor-ESA DIN 38407-35 59 ng

Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngil

Monuron - - o DIN 38407-35 <25 ngl -

;\Iicosulfuron - - © DIN386O735 n.d. ngl B
hoxamid DIN 38407-35 <25 ngl

_Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngfl

Propachior DIN 38407-35 <25 ngll

Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngh

Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngl

Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngA

Simazine DIN 38407-35 <25 ngi

Sulcotrione o -  DIN38407-35 nad. ngfl )

Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngil

Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng

Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngl

Terbuthylazine-desethyl DIN 3840735 <25 ng/

MEDICAMENTS par LCMSMS
bamazepin DIN 38407-35 <25 ngl

bidofenac {free acid) DIN 38407-35 <25 ng

Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngfl

Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngfl

Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngfl

Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 5

Cote Nl-ﬁ’o_) - % 5 . : o

CoteNO2(PO) o w 5

Cote 0-P0O4 (IPC) 998 5

indice de pollution organique (IPO) 999 5.0

Observations ;: Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etat.lu

TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-27840

du 13/06/2016

N° échantillon(s): BD02940 - BD02947
Réf. Laboratoire: 2016-05-18-003-ES

- LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Echantillons prélevés par vos soins.

Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes sont
disponibles sur simple demande.

Informations spécifiques concernant les eaux potables:

L'appréciation concernant une eau potable se rapporte au réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 3 la qualité des eaux destinées a {a consommation
humaine,

Les résultats bactériologiques sont 3 interpréter selon {a norme ISO 8199:

<1 : organismes non-détectés dans le volume étudié
1-3 : organismes présents dans ie volume étudié
49 : nombre estimatif d’organismes présents dans ie volume étudié

Informations spécifiques concernant les eaux de surface:
Les normes de qualité environnementale se basent sur le réglement grand-ducal du 30 décembre 2010 relatif a 'évaluation de I'état des masses d'eau de
surface.

25 normes suivantes sont appliquées aux échantillonnages sous accréditation:

I1SO 19458 : analyses microbiologiques

150 5667-1 : techniques d'échantillonnage

150 5667-3 : conservation et manipulation des échantillons
1SC S667-6 : riviéres et cours d'eau

1SO 5667-10 : eaux usées

| Digitally signed by

_[. LY/ Jerry Hoffmann
- Date: 2016.06.13

Résponééble laboratoire 12:25:54 +02'00'

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 34 sur 34
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT : R Rapport AGE-16-27877

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 4 [ 17004 | du 27/0672016
Administration de |a gestion de I'eau s sty 1S0/CE) 17025

Division du Laboratoire

Bulletin d'analyse des échantillons: BD03172 - BD03175
Référence du Laboratoire: 2016-05-26-005-EP

Adresse destinataire

Requérant: Mme Brigitte LAMBERT Admin. de la Gestion de I'Eau
c/o Mme Brigitte LAMBERT
Recu le: 26/05/2016 1, avenue du Rock'n'Roll
Début de l'analyse: 26/05/2016 L-4361 Esch/Alzette

Objet de I'analyse: controle SEBES
Tel : 24556-1 Fax : 24556-7562

Ce rapport comporte 13 pages et ne peut étre reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'analyse.

Lexique:

# méthode sous accréditation

§ valeur-guide

S paramétre mesuré en sous-traitance
~.d. parametre non déterminé

. voir commentaire

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 1 sur 13
Téléfax: (+352) 24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



% |

LE GOUVERNEMENT z
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Votre référence
Nature de 'échantillon eau

AEP-902-91

SEBES eau brute

Rapport AGE-16-27877

Réf. Laboratoire:

du 27/06/2016
N° échantillon(s): BD03172 - BD03175
2016-05-26-005-EP

préleve le 26/05/2016 a 09:30  par F.DOHMEN échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantiflon BD03172 date de debut des analyses 26/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse
Microbiologie
Germes totaux 8 22°C (72 h) # 180 6222 75 cfu/ml
Germes fotaux a 36°C (48 h) # 1S0 6222 40 cfu/ml
Entérocoques intestinaux # 1S0 7899-2 <1 cfu/100ml
Clostridium perfringens RGD 7.10.2002 7 cfu/160ml
: formes totaux # 1S0O 9308-2 12 NPP/100ml
Escherichia coli # 1SO 9308-2 <1 NPP/100mi
Physico-Chimie ) T
Aspect de I'échantillon propre
Turbidité # IS0 7027 <0.50 FNU
pH (a3 16.7°C) # 1S0 10523 7.0
Conductibilité électrique 20°C # ISO 7888 138 uS/em '
Dureté carbonatée # (S0 9963-1 2.2 defr
Dureté totale #  calc. (1S014911) 4.4 d°fr
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # IS0 6777 <0.01 mg/!
Chlorures-Cl # IS0 10304-1 16 mg
Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 23 mgll
’ates-.§04 # 1SO 10304-1 10 mg
Ealcium-Ca # 1S0 14911 10 mg/l
Magnésium-Mg # IS0 14911 4.5 mg/
Potassium-K # 1SO 14911 21 ma/l
Sodium-Na # ISO 14911 9.2 mgl
Métaux Totaux = .
métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # IS0 17294172 0.013 mg/l
Antimoine 4 15017294472 <0.001 mgl
Argent # 1801728412 <0.001 mg/
Arsenic # IS0 17288172 <0.0005 mg/l
Baryum #  1S017294-112 0.016 mg/l
Béryllium # 18017284172 <0.0005 mg/!
Bismuth # 150 17294-41)2 <0.001 mg/l

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352)24 556 - 422

TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de ia gestion de l'eau

Division du Laboratoire

= o} DAC(?#E%EHBAOTION Rapport AGE'1 6'27877
pet—r==1 (SO/CE| 17025 du 27/06/2016
— N° échantillon(s): BD03172 - BD03175

Réf. Laboratoire: 2016-05-26-005-EP

métaux totaux par ICP-MS #
Bore # I1SO 17294-172 0.009 mgl
Cadmium # 1501728412 <0.0001 mg/
Césium # 18017294172 <0.0005 mg/l
Chrome #  1S017284172 <0.001 mgh
Cobalt # IS0 17284-172 <0.0001 mg/l
Cuivre # 15017294172 0.0006 mg
Fer # 1SO 17294-1/2 0.021 mg/l
Indium # 18017284112 <0.0001 mafl
Lithium # 18017204172 0.0014 mgfl
Manganése #  1s017284172 0.012 mg/
Molybdéne # 150172944172 <0.0005 ma/l
Nickel # 15017294112 0.0019 mg/l
Niobium # 18017204172 <0.0005 mgl
Plomb #  1S017294-12 <0.0005 mg
Rubidium # 15017204112 0.0011 mg/l
Sélénium # 18017284172 <0.001 mg/l
Silicium # 18017294172 2.78 maf
Strontium # 1801720472 0.054 mg/l
Thallium # 18017284172 <0.0005 mg/l
Titane # 1017284172 <0.001 mg/
Uranium # 15017204172 <0.0001 mgll
Vanadium # 15017204172 0.0002 mg/l
Zinc # 1S0 17294-1/2 <0.005 mg/l
Organique
~~STICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ngfl
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng/
AMPA ISO 16308 <25 ngl
Afrazine DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngf
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 : ngl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngl
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng/l
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng/l
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng/
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ngl
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ng/
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/l
cc: SYND-SEBES-KRAUS
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 3 sur 13
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Rapport AGE-16-27877

du 27/06/2016

N° échantillon(s): BD03172 - BD03175
Réf. Laboratoire: 2016-05-26-005-EP

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de fa gestion de ['eau

Division du Laboratoire

Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngA
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng
Diuron DIN 38407-35 <25 nghl
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngh
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ngh
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngil
Flurtamone DIN 38407-35 <25 nall
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngll
Fbramsulﬁuron DIN 38407-35 <25 ) ngl -
Glufosinate 1SO 16308 <25 ngil
“‘yphosate 1S0 16308 <25 nal
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ng/
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngA
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngh
Linuron DIN 38407-35 <25 ngl
MCPA DIN 38407-35 <5 ngh
Mecoprop DIN 38407-35 <5 ol
Metazachior DIN 38407-35 <25 ng
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 212 ng
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 52 ngh
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 o ngil
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngh

" “tolachlor-ESA DIN 38407-35 36 ngh
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 gl
Monuron DIN 38407-35 <25 ngl
Nicosulfuron DIN 38407-35 <25 agh
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngh
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngll
Propachlor | .  DIN3840735 <25 =
Prosulfocarb DIN 3840735 <25 - )
Quinmerac - DIN 3840735 <25 g
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ng/
Simazine DIN 38407-35 <25 ngil
Sulcotrione DIN 338407-35 <25 g
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngl

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 4 sur 13
Téléfax: (+352)24 556- 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



Rapport AGE-16-27877

du 27/06/2016

N° échantillon(s): BD03172 - BD03175
Réf. Laboratoire: 2016-05-26-005-EP

LE GOUVERNEMENT ol
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Tembotrione DIN 38407-35 <25 nail
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngl
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngh
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngil
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngh
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngl

Egn@mm_ Néant Résultats validés le 22/06/2016 par JH

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 5 sur 13
Téléfax: (+352)24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



Votre référence

LE GOUVERNEMENT Rapport AGE-16-27877

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [l sttt [EPRYp e , . du 27/06/2016
Administration de la gestion de l'eau N° échantillon(s): BD03172 - BD03175

Réf. Laboratoire:  2016-05-26-005-EP

Division du Laboratoire

Nature de 1'échantillon eau

prélevé le
N° échantilion

AEP-902-92 SEBES eau apres filtration
26/05/2016 a 09:36  par F.DOHMEN échantillonnage hors accréditation - ponctuel
BD03173 date de début des analyses 26/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Microbiologie

Germes totaux a 22°C (72 h) # 1806222 14 cfuml
Germes totaux & 36°C (48 h) # 180 6222 <1 cfulml
Entérocoques intestinaux # 150 7889-2 <1 cfu/100ml
Clostridium perfringens RGD 7.10.2002 <1 cfu/100ml
liformes totaux # IS0 9308-2 <1 NPP/100m|
Escherichia coli # 1S0 9308-2 <1 NPP/100ml
Physico-Chimie
Aspect de I'échantillon propre
Turbidité # IS0 7027 <0.50 FNU
pH (& 16.7°C) # IS0 10523 6.7
Conductibilité électrique 20°C # ISO 7888 151 pSfem !
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 1.8 a°fr
Dureté totale #  calc. (IS014911) 4.3 d°fr
Ammonium-NH4 # 1SO 7150-1 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # ISO 6777 <0.01 mgh
Chlorures-Cl # ISO 10304-1 18 ma
Nitrates-N 0_3 # ISO 10304-1 24 mg/l
fates-S04 # IS0 10304-1 1 mafl
Calcium-Ca # 1S0 14911 10 mgl
Magnésium-Mg # ISO 14911 4.4 mgi
Potassium-K # 1SO 14911 1.9 mgll
Sodium-Na # 1SO 14911 12 mgl
Métaux Totaux
métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 18017294172 0.011 mgfl
Antimoine # IS0 17294172 <0.001 mgl v
Argent # 1SO 17294-1/2 <0.001 mg/l
Arsenic #  18017294-1/2 <0.0005 mgA
Baryum #  1S017294-112 0.016 mg
Béryllium # 15017204172 <0.0005 mg/l
Bismuth - 4  1S01729412  <0.001 mgl
cc: SYND-SEBES-KRAUS
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette ~ Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 6 sur 13
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LE GOUVERNEMENT =
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG &
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

NUMERQ
O ACCREDITATION:

e=trorm=r=y  ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-27877

du 27/06/2016

N° échantillon(s): BD03172 - BD03175

2016-05-26-005-EP

métaux totaux par ICP-MS #
Bore #  ISO17294-112 0.008 mgh
Cadmium # 18017284472 <0.0001 mgfl
Césium # 18017284112 <0.0005 mgfl
Chrome # 15017204112 <0.001  mgl
Cobalt #  1S017294-112 <0.0001 mafl
Cuivre # 1801729412 <0.0005 mgfl
Fer # 1SO 17204-1/2 <0.005 mafl
Indium # 18017284112 <0.0001 mg/l
Lithium # 1SO 17294-1/2 0.0014 mgf
Manganése #  1sO17294-172 <0.005 mg/l
.Molybdéne # 18017284412 <0.0005 mg/l
Nickel # 1SO 17294-1/2 0.0018 mg/l
Niobium #  18017294-112 <0.0005 mg/l
Plomb # 1SO 17294-1/2 <0.0005 mgll
Rubidium # 150172044112 0.0011 mafl
Sélénium # 18017294112 <0.001 mg/l
Silicium # IS0 17294112 2.60 maf
Strontium # 180 17294-112 0.054 mg/l
Thallium # 18017204472 <0.0005 mgfl
Titane # 180172944112 <0.001 mg/l
Uranium # 15017294172 <0.0001 mg/l
Vanadium # 15017294112 0.0001 mg/l
Zinc # 18017284112 <0.005 mgfl
Organique
~~STICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ngi
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngf
AMPA 1SO 16308 <25 ngAl
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-_2-hydroxy DIN 38407-35 _<25 ngA
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 gl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngh
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngh
Bentazone DIN 38407-35 <5 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng/
Chiorotoluron DIN 38407-35 <25 ng/
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ngh
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngfl

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-27877

du 27/06/2016

N° échantillon(s): BD03172 - BD03175
Réf. Laboratoire: 2016-05-26-005-EP

LE GOUVERNEMENT o 9
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngh
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ogl
Diuron DIN 38407-35 <25 ngl
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngfl
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ngh
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngi
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngfl
Flusilazole DIN 38407-35 <25 gl
Forér;\s_ulfuron : © DIN3840735 _ <25 ngl o -
Glufosinate 150 16308 <25 ng/
. 'yphosate 1SO 16308 <25 agh
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngl
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngl
Isoproturan DIN 38407-35 <25 ng
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngh
Linuron DIN 38407-35 <25 ngh
MCPA DIN 38407-35 <5 ngh
Mecoprop : DIN3B4OT35 <5 ngl o
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngh
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngh
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Methsuifuron;ethyl DIN 38407-35 <25 nafl
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngl

‘tolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngh
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngh
Monuron DIN 38407-35 <25 ngi
Nicosulfuron DIN 38407-35 <25 ng
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngh
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngh
Propachl_or_ _ - ™ M?% _ <25 ng o -
Prosulfocarb i | DIN 38407-35 <25 B ng
Quinmerac -  DIN38407-35 <25 agh -
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngl
Simazine DIN 38407-35 <25 ng/
Sulcotrione DIN 38407-35 <25 ng
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngA

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 8 sur 13
Téléfax: (+352)24 556- 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT o 9|
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [
Administration de [a gestion de I'eau -

NUMERD
D’ACCREDITATION

ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-27877

du 27/06/2016

N° échantillon(s): BD03172 - BD03175
2016-05-26-005-EP

Division du Laboratoire

Tembotrione DIN 38407-35 <25 gl
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngh
Terbuthylazine-desethyl DIN 33407-35 <25 ngl
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngfl
Didlofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngh
lbuprofen DIN 38407-35 <25 ngA
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngh
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngh

) pservations : Néant Résultats validés le 22/06/2016 par JH

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux:

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA: LU18877607

Page 9 sur 13



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de |a gestion de l'eau

Rapport AGE-16-27877

du 27/06/2016

N° échantillon(s): BD03172 - BD03175
Réf. Laboratoire:  2016-05-26-005-EP

Division du Laborataire
Votre référence AEP-906-93 SEBES eau entrée REC Eschdorf
Nature de l'échantilion eau
prélevé le 26/05/2016 24 09:57 par F.DOHMEN échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD03174 date de début des analyses 26/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse
Microbiologie
Germes totaux & 22°C (72 h) # 1SO 6222 <1 chuml
Germes totaux & 36°C (48 h) # 150 6222 <1 cfufml
Entérocoques intestinaux # 150 7898-2 <1 cfu/100ml
Clostridium perfringens RGD 7.10.2002 <1 cfu/100ml
- iiformes totaux # 1SO 9308-2 <1 NPP/100mi
Escherichia coli # 1SO 9308-2 <1 NPP/100mI
Physico-Chimie
Aspect de l'échantillon propre
Turbidité # IS0 7027 <0.50 FNU
pH (2 17.8°C) # 1SO 10523 8.3
Conductibilité électrique 20°C # ISO 7888 200 mS/cm
Dureté carbonatée # 1SO 8963-1 438 d*fr
Dureté totale #  calc. (IS014911) 6.9 d°fr
Ammonium-NH4 # 1SO 7150-1 <0.05 mgf
Nitrites-NO2 # IS0 6777 <0.01 mg/!
Chlorures-Cl # 1S0 10304-1 19 mg/l
Nitrates-NO3 # 15010304 23 mgh
fates-SO4 #  15010304-1 1 mg/ .
Calcium-Ca # IS0 14911 20 mg/l
Magneésium-Mg # 1SO 14811 4.6 mg/l
Potassium-K # 150 14911 1.9 mg/!
Sodium-Na # 1S0 14911 14 mgfl
Métaux Totaux -
métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 15017284412 0.011 mg/l
Antimoine # 15017294172 <0.001 mgl a
Argent #  1S017294-172 <0.001 mg/l
Arsenic # 18017294112 <0.0005 mg/l
Baryum #  1S017298-112 0.015 mgl
Beéryllium # 15017284122 <0.0005 mg/
Bismuth # 15017294112 <0.001 mg/l
cc: SYND-SEBES-KRAUS
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 10 sur 13

Téléfax: (+352)24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de ia gestion de l'eau

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-27877

du 27/06/2016

N° échantillon(s): BD03172 - BD03175

2016-05-26-005-EP

#
Bore # 15017204172 0.007 mg/l
Cadmium # 18017294172 <0.0001 mg/l
Césium # 15017294112 <0.0005 mg/l
Chrome # 1501729412 <0.001 mg/l
Cobalt #  1S017294-172 <0.0001 mgl!
Cuivre #  1SO17284-12 <0.0005 mg
Fer # 1SO 17294-1/2 <0.005 mgA
Indium # 18017294172 <0.0001 mgh
Lithium # 1SO 17294-172 0.0013 mgfl
Manganése # 18017294112 <0.005 mg/l
Molybdéne #  1SO17204-172 <0.0005 mofl
Nickel # IS0 17294172 0.002 mgfl
Niobium # 18017294112 <0.0005 mgA
Plomb # 150172944172 <0.0005 mg/
Rubidium # 15017294112 0.001 mgl
Sélénium # 18017293172 <0.001 mg/
Silicium #  ISO17294-172 2.41 mgh
Strontium # 18017294122 0.053 mgh
Thallium # IS0 17294-12 <0.0005 mg
Titane # 15017294112 <0.001 mgil
Uranium #  1S017284-172 <0.0001 mg/!
Vanadium #  1SO17284-172 0.0002 mg/l
Zinc # 18017294112 <0.005 mgf
Organique
TRIHALOMETHANES #
gromoforme # 150 10301 <1 ugl
Chlorodibromométhane # IS0 10301 2.0 ugf
Chloroforme # 180 10301 2.4 ugh
Dichlorobromomeéthane # 1SO 10301 21 ugh
Total Formation Potential (TFP) # 1S0 10301 4 ug/l
Total Trihalométhanes (TTHM) 4 15010301 7 ugh

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Résultats validés le 30/05/2016 par JH

longnewZ(i5igg

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607
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Administration de [a gestion de l'eau

LE GOUVERNEMENT 4 O E S oTioREote
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ 8 bR i L u

Rapport AGE-16-27877

N° échantilion(s): BD03172 - BD03175

Réf. Laboratoire: 2016-05-26-005-EP

Division du Laboratoire

Votre référence AEP-208-94 VDL Réservoir Bridel eau SEBES
Nature de l'échantillon eau
prélevé le 26/05/2016 4 07:58  par F.DOHMEN échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N® échantillon BD03175 date de début des analyses 26/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Microbiologie

Germes totaux @ 22°C (72 h) # 1S 6222 <1 cluiml
Germes totaux a 36°C (48 h) # 1806222 <1 cfuiml
Entérocoques intestinaux # 1S0 7898-2 <1 cfu/100ml
Clostridium perfringens RGD 7.10.2002 <1 cfu/100ml

Jiformes totaux # 1SO 9308-2 <1 NPP/100ml
Escherichia coli # 1S0 9308-2 <1 NPP/100mi
Organique o
TRIHALOMETHANES #

Bromoforme # ISO 10301 <1 ugh

Chlerodibromométhane # 1S0 10301 2.4 ug

Chioroforme # 130 10301 4.4 ug/

Dichlorobromométhane # 1SO 10301 3.1 ugh

Total Formation Potential (TFP) # ISO 10301 6 ugh

Total Trihalométhanes (TTHM) # 1S0 10301 10 ugh
Observations : Néant Résultats validés le 30/05/2016 par JH
cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352)24 556 - 422 Page 12 sur 13

Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



= o xuw Rapport AGE-16-27877
LE GOUVERNEMENT x
& DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ o du 27/06/2016

Administration de la gestion de I'eau N° échantillon(s): BD03172 - BD03175
Division du Laboratolre Réf. Laboratoire: 2016-05-26-005-EP

Appréciation:

Echantillons prélevés par vos soins.

Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Des renseignements suppiémentaires sur les méthodes d'analys et les incertitudes sont
disponibles sur simple demande.

Informations spécifiques concernant les eaux potables:

{"appréciation concernant une eau potable se rapporte au réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la qualité des eaux destinées a la consommation
humaine.

Les résultats bactériologiques sont a interpréter selon la norme 150 8195:

<1 : organismes non-détectés dans le volume dtudié
1-3 : organismes présents dans le volume étudié
3-9 : nombre estimatif d’organismes présents dans le volume étudie

Informations spécifiques concernant les eaux de surface:
Les normes de qualité environnementale se basent sur le réglement grand-ducal du 30 décembre 2010 relatif a I'évaluation de I'état des masses d'eau de
surface.

}s normes suivantes sont appliquées aux échantillonnages sous accréditation:

iSO 19458 : analyses microbiologiques

150 5667-1 : techniques d'échantillonnage

SO 5667-3 : conservation et manipulation des échantilions
iSO 5667-6 : rivigres et cours d'eau

iSO 5667-10 : eaux usées

Digitally signed by
Manuela Barboni
Date: 2016.06.27
Responsable technique  19:03:15 +02'00’

cc: SYND-SEBES-KRAUS

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 13 sur 13
Teléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



{SO/CEI 17025

Administration de la gestion de l'eau

; LE GOUVERNEMENT ol e WHERGAT Rapport AGE-16-28022
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ 1/004 | du 22/07/2016

Division du Laboratoire

Bulletin d'analyse des échantillons: BD02898 - BD02905
Référence du Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

Adresse destinataire

Requérant: Mme Nora Welschbillig Admin. de la Gestion de I'Eau
clo Mme Nora Welschbillig
Regu le: 17/05/2016 1, avenue du Rock'n'Roll
Début de I'analyse: 17/05/2016 L-4361 Esch/Alzette

Objet de I'analyse: contr. affluents
Tel : 24556-1 Fax : 24556-7362

Ce rapport comporte 34 pages et ne peut étre reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'analyse.

Lexique:
# méthode sous accréditation
§ valeur-guide
S parameétre mesuré en sous-traitance
n.d. paramétre non déterminé
L.C. voir commentaire

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 1 sur 34
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



o LE GOUVERNEMENT H E D ACCREDITATION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ o oTeE ot
Administration de la gestion de ['eau

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-28022

Réf. Laboratoire:

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Votre référence L112018A01 SYRBACH - aval Rommelerkréiz-LB177
Nature de l'échantilion eau de surface
prélevé le 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N® échantilion BD02898 date de début des analyses 17/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
danalyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:10 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 12 °C
Aspect de I'échantillon propre
bidité IS0 7027 10 FNU
.Température de l'eau DIN 38404-C4 9.6 iC
pH 10 10523 8.1
Conductibilité électrique 20°C 180 7388 142 pSiem !
Oxygéne dissous IS0 17288 1.2 mg/
Saturation en oxygéne Méthode inteme 103 % !
Physico-Chimie
Alcalinité # 1S 9963-1 0.7 mvall
Dureté carbonatée # IS0 9963-1 3.3 a°fr
Dureté totale #  calc (1SO14911) 5.3 a°fr
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 0.14 mgfl
Nitrites-NO2 # 1S0 6777 0.10 mg/l
o-PTosp_ha_te-P # ISO 6878 0.02 mg/l
\sphore totalP 4 I1SO6ET8 0.05 mgl i
Chlorures-Cl # 1S0 10304-1 15 mgll
Nitrates-NO3 # 1O 10304-1 18 mg/l
Sulfates-SO4 # 1S0 10304-1 9.6 ma/l
Calcium-Ca # 1SO 14911 12 mgfl
Magnésium-Mg # 1S0 14911 - 5.7 —mgll_
Potassium-K # 1S0 14811 <2 mg/l
Sodium-Na # 1SO 14911 8.6 mgll
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) 4 150581512 2.5 m
Azote total #  DINEN12260 4.0 mg
DOC # IS0 8245 1.7 mg/l
- # 1SO 8245 22 mg/l

TOC

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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o NUMERQ Rapport AGE-16-28022
LE GOUVERNEMENT = D'ACCREDITATION
du 22/07/2016

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG & ISO/CEI 37755
Administration de ia gestion de l'eau - — N° échantillon(s): BD02898 - BD02905

Réf. Laboratoire:  2016-05-17-002-ES

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 18017294172 <0.05 mg/l
Argent dissous # 15017204122 <0.001 mgfl
Arsenic dissous # 1017294112 <0.0005 md
Baryum dissous # 18017284122 0.007 mg/l
Béryllium dissous # 18017204172 <0.005 mgfl
Bore dissous #  1S017284412 0.007 mgfl
Cadmium dissous # 15017204112 <0.0001 mghl
Chrome dissous # 15017294112 <0.001 mgfl
Cobalt dissous # 150172944172 <0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 15017284172 <0.001 mg/l
Fer dissous # 18017284172 0.09 mg/l
Manganése dissous # 18017284112 0.016 mg/l
Nickel dissous # 1501729412 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 18017204172 <0.0005 mgl
Sélénium dissous # 15017284172 <0.0005 mg#
Silicium dissous # 1850172044112 2.63 mg!
Uranium dissous # 15017204172 <0.0001 mg/l
~ Vanadium dissous # 1501729412 0.0002 mg/
Zinc dissous # 1017294172 <0.005 mg/l
Métaux Totaux
Type de minéralisation # 150155672 sys. ouvert
Mercure # IS0 17852 <0.005 ugh
métaux totaux par ICP-MS # - -
Aluminium # 15017294472 0.38 mg/l
Argent # 15017284112 <0.001 mg
Arsenic # 18017294172 <0.0005 mg/l
Baryum # IS0 17294172 0.009 mg/
Béryllium # 18017284172 <0.005 mgA
Bore - # 1501729442 <0.005 ™l )
Cadmium # 150172844112 <0.0001 mg/l
Chrome 4 1501728412 <0.001 mh
Cobait # 1501729412 <0.0001 mg/l
" Cuivre O # 1S01729412 <0.001 mgl
Fer # 15017294112 0.59 mg/l
Manganése # 15017204172 0.035 mg
Nickel #  1S017204112 <0.005 mg/l
Plomb # 15017284172 <0.0005 mg/l
Sélénium # 15017294112 <0.0005 ™3
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 3 sur 34
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de (3 gestion de 'eau

Division du Laboratoire

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire:  2016-05-17-002-ES

ojas DACCREDHTATION: Rapport AGE-16-28022

[ ey |SO/CEN 17025

métaux totaux par ICP-MS #

Silicium #  1SO17284-172 3.12 mgll

Uranium # 1SO 17294-1/2 <0.0001 mg/l

Vanadium #  1S017284112 0.0008 mg/

Zinc - 4  ISO17294112 <0.005 mgh )
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24-D DIN 38407-35 <5 ng/
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng/
AMPA i 150 16308 8 gl :
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngl

.azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngA
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng/
Bentazone DIN 38407-35 <5 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngA
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ng
Cyanazine DIN 3840735 <25 gl B
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngA
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngh
Dimethoate DIN 38407-35 <25_ ng/l -
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngA

.azifop-P DIN 38407-35 <25 ng/
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ng/l
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/l
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngl
Glufosina_te ISO 16308 : <55 ngl :
Glyphosate ISO 16308 <25 ngil
Haloxyfop © DIN38407-35 <25 ol
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 nght
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ngl
Isoxaben DIN 38407-35 <25 nghl
Linuron DIN 38407-35 <25 ngfl
MCPA DIN 38407-35 <5 ngl
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 4 sur 34
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LE GOUVERNEMENT

B.Lﬂs E OPACEREDITATION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG il

Administratior de [a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-28022
du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905

Réf. Laboratoire:

2016-05-17-002-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ng

Metazachlor DIN 38407-35 <25 ng/l

Metazachlor-ESA DIN 38407-35 48 ng/

Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA

Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngh

Metolachior DIN 38407-35 <25 nah

Metolachlor-ESA DIN 38407-35 45 ngl

Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl

Monuron DIN 38407-35 <25 o ng/ -

Nicosulfuron © DIN3M0735 n.d. : ngf N
thoxamid DIN 38407-35 <25 ngl

Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/l

Propachlor DIN 38407-35 <25 ng/l

Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng/

Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng/l

Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngA

Simazine DIN 38407-35 <25 ng

Sulcotrione DIN 38407-35 ol ngh

Tebuconazole DIN 3B407-35 <25 ngl

Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng/l

Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng/l

Terbuth_ylazi;e-desethyl DIN 38407-35 <25 - _"9" -

MEDICAMENTS par LCMSMS
‘bamazepin DIN 38407-35 <25 ngfl

Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngl

Ibuprofen DIN 38407-35 61 ngfl

Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng/

Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngA

Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 4

Cote NH4 (IPO) - 999 4 ) -

Cote NO2 (IPO) ) 999 3 B

Cote 0-PO4 (IPO) 999 4

Indice de poliution organique (IPO) 939 3.8

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT = ;
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG i [
Administration de la gestion de l'eau -

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-28022

Réf. Laboratoire:

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Votre référence L112010A01 SURE - Martelange
Nature de (échantilion eau de surface
prélevé le 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N® échantillon BD02899 date de début des analyses 17/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unite
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:40 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 13 °C
Aspect de I'échantillon propre

rbidité 1507027 6.4 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 1.3 C
pH IS0 10523 8.0
Conductibilité électrique 20°C 1S0 7888 141 uSicm
Oxygene dissous 1SO 17289 1.4 mgi
Saturation en oxygéne Méthode inteme 109 % '
Physico-Chimie i o
Alcalinité # 1S0 9963-1 0.5 mvall
Dureté carbonatée # 150 8963-1 2.7 d°fr
Dureté totale #  calc. (ISO14911) 4.7 da*fr
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 <0.05 mgfl
Nitrites-NO2 # IS0 6777 0.05 mgfl
o-Phosphate-P - # 1506878 <0.01 ma

»sphore total-P # 1506878 0.03 mg/l o
Chlorures-Cl # IS0 10304-1 14 mo/l
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 16 mg!
Sulfates-SO4 # 1SO 10304-1 9.4 mg/l
Calcium-Ca # 1SO 14811 11 mg/l
Magnésium-Mg # IS0 14911 :7 mgf
Potassium-K # IS0 14911 <2 mg/l
Sodium-Na # 150 14911 7.7 mg/
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1505815-112 2.2 ma/l
Azote total #  DINEN 12260 3.6 mgh
DOC # 1S0 8245 1.6 mgfl
TOC 4  1S08245 18 mgh -

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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NUMERQ Rapport AGE-16-28022

LE GOUVERNEMENT g O'ACCREDITATION:
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG & ,SME‘ el du 22/07/2016

N° échantillon(s). BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire:  2016-05-17-002-ES

Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017284122 <0.05 mg/l
Argent dissous # 15017204112 <0.001 mg/l
Arsenic dissous - # IS0 17294112 <0.0005 A )
Baryum dissous #  1SO17294102 0.015 mgfl
Beéryllium dissous # 18017294112 <0.005 mgl
Bore dissous # 18017254112 0.005 mg#l
Cadmium dissous # 18017294172 <0.0001 mgfl
Chrome dissous # 18017284172 <0.001 mgfl
Cobalt dissous #  1SO17294172 0.0001 mg
Cuivre dissous # 150 17294-112 <0.001 mgl
Fer dissous #  1S017294-112 0.12 mg/l
Manganése dissous # 15017204472 0.032 mgfl
Nickel dissous # 15017294112 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 15017284112 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # IS0 1729412 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 1501729412 1.60 mg/l
Uranium dissous # 18017294172 <0.0001 mg/l
Vanadum dissous # 15017284172 0.0002 mgfl
Zinc dissous #  1S017284172 <0.005 mg/l
Métaux Totaux
Type de minéralisation # 150155872 sys. ouvert
Mercure # IS0 17852 <0.005 ugl
métaux totaux par ICP-MS : # - .
Aluminium # 15017294172 0.38 mg/l
Argent #  1S017294-112 <0.001 mgf!
Arsenic # 15017294112 <0.0005 mgfl
Baryum #  15017204-172 0.019 mafl
Béryllium # 15017294112 <0.005 mgf
Bore o #  1S017294-172 <0.005 m
Cadmium # 18017294112 <0.0001 mg/
Chrome # 15017294112 <0.001 m B
Cobait # ISO 17294-1/2 0.0003 mgfl
ouive o T4 ISO17294-112 <0.001 mg/ -
Fer # 1017284172 0.61 mg/!
Manganése # 150172844102 0.055 mg/l
Nickel # 18017284472 <0.005 mgfl
Plomb # ISO 1729412 <0.0005 mgfl
 Sélénium . # 1501729412 <0.0005 mgf B
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 7 sur 34

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400  e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



NUMERQ Rapport AGE-16-28022

LE GOUVERNEMENT q o} D'ACCREDITATION:
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 8 lsomnzs du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

Administration de [a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #

Silicium # 150172944172 2.09 mgf

Uranium # ISO 17294-1/2 <0.0001 moll

Vanadium # 18017204112 0.0007 ma/l

Zinc N & 1s01m28812 <0.005 mg/
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 g
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngh
AM_PA_ - IS0 16308 <_25 ng/l
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/

.azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngh
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/l
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/l
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng/
Bentazone DIN 38407-35 <5 ngl
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngi
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ngfl
Cyanazine - - - DIN 3_8405 : <25 ng/l
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngfl
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngh
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngil
. .azifop-P DIN 38407-35 <25 ng/
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ng
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngA
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngi
Glufosinate 1SO 16308 <25 gl o
Glyphosate ) IS0 16308 <25 ng/
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 gl o
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngf
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ngh
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ng/l
MCPA DIN 38407-35 <5 ngl
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette ~ Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 8 sur 34

Téléfax: (+352)24 556 -7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT : E OACCREDITATION

. 2 17004 |
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG B, : T
Administration de fa gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngh
Metazachlor DIN 38407-35 <25 nall
Metazachlor-ESA DIN 384067-35 72 ng
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng/
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ng/
Metolachlor-ESA DIN 3B407-35 27 ng
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng
Monuron DIN 38407-35 <25 gl )
Nicosulforon DIN 38407-35 n.d. ng/
thoxamid DIN 38407-35 <25 ng
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngl
Propachlor DIN 38407-35 <25 ng/l
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng/
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngh
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ng/l
Simazine DIN 38407-35 <25 nofl
Sulcofrione B - DIN 38407-35 n.d. ng/l
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng/l
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl o
MEDICAMENTS par LCMSMS
‘bamazepin DIN 38407-35 <25 ng/}
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngh
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ng/l
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngll
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 4
Cote NH4 (IPO) 099 5
Cote NO2 (IFO) i %99 3
Cote 0-P04 (IPO) 999 5
Indice de pollution organique (IPQ) 999 4.3

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422

Teléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etat.lu

TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT as m
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [, . . S
Administration de [a gestion de ['eau —

D'ACCREDITATION

|_1/004 |
ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016
N° échantillon{s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Division du Laboratoire
Volre référence L112015A01 BEIWENERBAACH - Bavigne
Nature de I'échantilon eau de surface
préleve le 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD02900 date de début des analyses 17/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 09:20 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 7 °C
Aspect de I'échantilion propre

bidité IS0 7027 52 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 9.1 °C
pH ISO 10523 7.8
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 140 pSicm
Oxygéne dissous 1SO 17288 11.6 mg/l
Saturation en oxygéne Méthode inteme 105 % !
Physico-Chimie ¥ Pl T 3
Alcalinité # ISO 9963-1 0.8 mvall
Dureté carbonatée # 150 9963-1 3.8 d°fr
Dureté totale #  calc. (ISO14911) 5.3 d°fr
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # IS0 6777 0.05 mgl
o-Phosphate-P ) # 1ISO 6878 0.02 mg/l

»sphore total-P ) # 1SO 6878 0.04 mofl
Chiorures-Cl # 1SO 10304-1 16 mg/l
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 13 mg/l
Sulfates-SO4 # iSO 10304-1 9.3 mg/l
Calcium-Ca # 1SO 14911 11 mag/l
Magnésium-Mg # ISO 1_4911 6.1 mg/l o
Potassium-K # 1SO 14911 <2 mgll
Sodium-Na # ISO 14911 9.8 mg/l
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) 4 10581512 18 mgl
Azote total #  DINEN 12260 2.8 mgfl
DOC # 1SO 8245 1.8 mgh
TOC - 4 150825 20 mgh B

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT ELQS SACCREBAATION Rapport AGE-16-28022

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG . . B W ’ | du 22/07/2016
Administration de [a gestion de l'eau N° échantillon(s): BD02898 - BD02905

Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous #  1S017284-172 <0.05 mg
Argent dissous # 15017294172 <0.001 mgA
Arsenic dissous ) # 15017284122 <0.0005 mg/ -
Baryum dissous # 15017284112 0.007 mg!
Béryllium dissous # 15017284172 <0.005 mgA
Bore dissous # 18017294112 0.008 mafl
Cadmium dissous # 15017284172 <0.0001 mgh
Chrome dissous # 15017294112 <0.001 mgh
Cobalt dissous # 15017294172 <0.0001 mg/
Cuivre dissous # 1501720412 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017294172 0.11 mg/
Manganése dissous # 18017204172 0.027 mg/l
Nickel dissous # 1017204172 <0.005 mgl
Plomb dissous #  1S017204-172 <0.0005 mg/i
Sélénium dissous # 15017284112 <0.0005 maA
Silicium dissous # 18017204112 2.54 mg/l
Uranium dissous # 15017204172 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous # 1501720412 0.0002 mg/l
Zinc dissous # 15017284172 <0.005 mg/l
Métaux Totaux o
Type de minéralisation # ISO 15587-2 sys. ouvert
Mercure # IS0 17852 <0.005 ugh
métaux totaux par ICP-MS # B
Aluminium # I1SO 17294-1/2 <0.05 mgll
Argent # IS0 17294-172 <0.001 mg
Arsenic # 15017204172 <0.0005 mg/
Baryum # 15017294172 0.008 mg
Béryllium #  18017294-1/2 <0.005 mafl
Bore - # IS01729412  <0.005 mgh
Cadmium #  1S017284-112 <0.0001 mg/l
Chrome # 15017204112 <0.001 mg/l
Cobait # 18017204172 <0.0001 mg/l
Cuivre S # 1501729412 <0.001 mgl a
Fer #  1S017294-172 0.28 mg/l
Manganése # 1017294172 0.034 mg/l
Nickel # 15017294112 <0.005 mg/l
Plomb #  1S017294-12 <0.0005 mg/l
Sélénium # 15017294172 <0.0005 mg/l R R
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT Iongren 2011615
Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 11 sur 34

Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



NUMERG Rapport AGE-16-28022

LE GOUVERNEMENT =1 o) e o
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ P du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire:  2016-05-17-002-ES

Administration de [a gestion de ['eau

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # IS0 172944172 2.64 mall
Uranium #  1S017294-112 <0.0001 mgfl
Vanadium # 1ISO 17294-1/2 0.0003 mg/l
~ Zinc - 4 1801728412  <0.005 mgh h
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ngl
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngf
AMPA - 15016308 57 ng .
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngh
azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngf
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngl
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng/
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng/
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngA
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ngl
Cyanazine - © DINZBMOT35 <25 ol N
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/l
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng/l
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng/l
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngl
Lazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngil
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngA
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngfl
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngi
Glufosinate ) 150 16308 <25 - ng/l N
Gly_pr;o;ate IS0 16308 <25 ng/l
Haloxyfop ) DIN 38407-35 <25— ngl -
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngA
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ngA
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngh
Linuron DIN 38407-35 <25 ng/l
MCPA DIN 38407-35 11 ngl
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT ignea205101E
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 12 sur 34

Télefax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etatlu  TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT g
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de (a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-28022
du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

Mecoprop DIN 38407-35 17 ngfl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ng
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngh
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngfl
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachior DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Mo@ - DIN 38407-35 <25 noA
Nicosulfuron DIN 38407-35 B n_d ngfl o
"athoxamid DIN 38407-35 <25 ng
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngl
Propachlor DIN 38407-35 <25 ng
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngil
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 g
Simazine DIN 38407-35 <25 ngfl
Sulcotrione DIN 38407-35 nd. w
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngil
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng/l
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngl
Terbuthylazine-desethyl ~ DIN38407:35 <25 ngil
MEDICAMENTS par LCMSMS

~ ~rbamazepin DIN 38407-35 <25 ngll
Diclofenac {free acid) DIN 38407-35 <25 ngA
{buprofen DIN 38407-35 <25 ngll
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngl
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngl
Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 998 5
CoteNH4(PO) o 5 -
Cote NO2 (IPO) T s
Cote 0-P0O4 (IPO) 998 4

Indice de pollution organique (IPO) 298 43

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT

ORI LI OURTEO8S

NUMERQ

O ACCREDITATION

i =

Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

1SO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Votre référence L112019A01 FROUMICHT - Mansgrondschen-amont emb.SURE

Nature de ['échantilon eau de surface

préleve le 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N® échantillon BD02901 date de début des analyses 17/05/2016

PARAMETRE Note  Meéthodes RESULTAT Uniteé
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain

Heure du prélévement 11:16 hh:mm

Meteo ensoleillé

Température-air SOP 022 12 °C

Aspect de I'échantillon propre

- rbidité IS0 7027 12 FNU

Température de I'eau DIN 38404-C4 11.9 °C

pH 1S0 10523 7.3

Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 150 uS/cm

Oxygene dissous 180 17289 10.6 mgil

Saturation en oxygéne Methode inteme 103 % !
Physico-Chimie = w7

Alcalinité # ISO 9963-1 0.6 mvall

Dureté carbonatée # 180 8963-1 3.0 d°fr

Dureté totale #  calc. (1IS014811) 4.9 d°fr

Ammonium-NH4 # 180 7150-1 0.05 mgll

Nitrites-NO2 # IS0 6777 0.09 mg/l

o-Phosphate-P # 1SO 6878 0.18 mg/l

i 7sphore_ total-P # 1SC 6878 0.2 ;; mgl o
Chlorures-Cl # ISO 10304-1 14 mgll

Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 19 mg/

Suifates-SO4 # ISO 10304-1 14 mgil

Calcium-Ca # 1SO 14811 12 mghl

Magnésium-Mg o _#_ 1SO 14811 4.6 - mg/l B
Potassium-K # (SO 14311 2.9 mg

Sodium-Na # 1SO 14811 10 mg

Demande biochim. en_oxy. (DBO-5) # 1505815112 2.8 mg

Azote total #  DINEN 12260 43 mgfi

DOC # ISO B245 2.2 mg
Toc ) # 150825 26 mah o

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux:
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352)24 556 - 422
TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT

Administration de ia gestion de 'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

e Rapport AGE-16-28022
du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire:  2016-05-17-002-ES

Ea=torere  (S0/CEN 17025

métaux dissous par ICP-MS #

Aluminium dissous # IS0 172844172 <0.05 mg/l
Argent dissous # 1501720412 <0.001 mg/l
Arsenic dissous o #  1S017284172 0.0007 ml
Baryum dissous # 15017284172 0.012 mg/l
Béryllium dissous # 15017284122 <0.005 mgA
Bore dissous #  1SO17294172 0.011 mgfl
Cadmium dissous # 15017294172 <0.0001 mgh
Chrome dissous # 15017204472 <0.001 mgA
Cobait dissous # 1801729412 <0.0001 mg/
Cuivre dissous # 18017284172 <0.001 mg
Fer dissous # 15017284112 <0.05 mg/l
Manganése dissous #  1SO1729412 0.009 mg/}
Nicke! dissous # 15017204172 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 15017284172 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 1501720412 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 18017284112 2.81 mg/l
Uranium dissous #  1SO17294172 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous # 15017204112 0.0004 mg/l
Zinc dissous # 15017294112 <0.005 mgf

Métaux Totaux o

Type de minéralisation # IS0 15587-2 sys. ouvert

Mercure # 1SO 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS #
Alumninium # 18017294112 0.72 mg/l
Argent #  1S017294-112 <0.001 mgll
Arsenic #  1S017294-112 <0.0005 mg/l
Baryum #  1S017294-172 0.017 mg/l
Béryllium # 1501729412 <0.005 mg/

" Bore R # 1501729412 <0.005 mgl -
Cadmium # 18O 17284112 <0.0001 mg/
Chrome B 4 1501729412 <0.001 mg/
Cobalt # 15O 17284-112 0.0004 mg/l
Cuivie 4 s01729412  <0.001 mgt
Fer # 1017284172 0.80 mg/l
Manganése # 15017204172 0.039 mg/
Nickel #  1S017294-112 <0.005 mgll
Plomb # 150172844112 <0.0005 mg/l
Sélénum - # 1501728412 <0.0005 T )

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 15 sur 34

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu TVA: LU18877607



Rapport AGE-16-28022

LE GOUVERNEMENT c--"-|_’5'-"' “%ﬁ“"‘ du 22/07/2016
u

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

e 1S0/CE 17025 . '
Administration de |a gestion de ['eau == N° échantillon(s): BD02898 - BD02905

Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 15017294112 3.64 mg/
Uranium # 15017294172 <0.0001 mg/
Vanadium #  1S017294-122 0.0013 mg/
Zinc ) 4 1017294172 0.013 mgl
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24-D DIN 38407-35 <5 ng/
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngfl
AMPA 1SO 16308 E ng/
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngl
‘azine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngh
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng/l
Bentazone DIN 38407-35 <5 ngA
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngi
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ng
Cyanazine ) DIN 38407-35 <25 o nghl o
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng/
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngh
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/!
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 nghl
.azifop-P DIN 38407-35 <25 ng/l
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngll
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngi
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngll
Glufosinate o . 15016308 <25 ng/l
Glyphosate ISO 16308 52 nghl
Haloxyfop . DIN3B40735 <25 g
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngA
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ng/l
MCPA DIN 38407-35 <5 ng/
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT jriea21151016
Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 16 sur 34

Téléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de fa gestion de 'eau

»

Division du Laboratoire

—
< as
w
wr
w

D'ACCREDITATION:

Eacadtto ey (SO/CEN 17025

Rapport AGE-16-28022
du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire:

2016-05-17-002-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ng/

Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngA

Metazachlor-ESA DIN 38407-35 461 ngl

Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngh

Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng/

Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngh

Metolachlor-ESA DIN 38407-35 27 ngA

Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng

Monuron DIN 38407-35 <_25 . : ;gll

Nicosulfuron ) DIN 38407-35 n.d. ngf : :
~thoxamid DIN 38407-35 <25 ng/l

Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/l

Propachior DIN 38407-35 <25 ng/l

Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng/l

Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng/l

Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ng/l

Simazine DIN 38407-35 <25 ngl

Sulcotrione o DIN 38407-35 nih ngh R

Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng/l

Tembotrione DIN 38407-35 <25 ngA

Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngA

Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 g -

MEDICAMENTS par LCMSMS
rbamazepin DIN 38407-35 <25 ng/l

Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ng/

Ibuprofen DIN 38407-35 176 ng/

Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng/l

Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngfl

Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 4

Cote NH4 (IPO) o W 5 . .

Cote NO2 (IPO) 998 3 i

Cote 0-PO4 (IPO) 999 3

Indice de pollution organique {IPO) 999 3.8

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA:

Page 17 sur 34
LU18877607



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de fa gestion de l'eau

~
ST uERSIES

UMERC
D ACCREDITATION

1SO/CEI 17025

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Réf. Laboratoire:

Division du Laboratoire
Votre référence L112023A01 HAMICHTERBAACH - Fuussekaul - amont emb. SURE
Nature de {echantillon eau de surface
préleve le 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantilion BD02902 date de début des analyses 17/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 09:44 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air S0P 022 12 °C
Aspect de |'échantillon propre

rbidite 1S0 7027 2.1 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 9.2 °C
pH 1SO 10523 6.9
Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 163 pSiem
Oxygene dissous 1SO 17289 10.8 mg/l
Saturation en oxygéne Méthode inteme 99 %
Physico-Chimie F
Alcalinité # 1SO 8963-1 0.7 mvall
Dureté carbonatée # 1S0 99631 3.7 a*fr
Durete totale #  calc (1SO14911) 6.0 d°tr
Ammonium-NH4 # 1S0 7150-1 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # 1806777 <0.01 mg/i
o-Phosphate-P 4  1s0B78 0,03 mgf

»sphore total-P : # ISO 6878 0.03 mgfl
Chlorures-Cl # 1SO 10304-1 17 mgfl
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 19 mgfl
Sulfates-SO4 # ISC 10304-1 15 mg/l
Calcium-Ca # 1SO 14811 14 mgA
Magnésium-Mg i # 15014911 6.1 mg
Potassium-K # 1SO 14911 23 mg
Sodium-Na # ISO 14911 9.9 mg/l
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1505815112 1.3 mo/i
Azote total #  DINEN 12260 4.2 mg/l
DOC # ISO 8245 1.4 mg/!
TOC - 4  1S0845 14 mgll

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017284172 <0.05 mgf
Argent dissous #  1SO17258-172 <0.001 mgf
Arsenic dissous ) # 1501729812 <0.0005 mg o )
Baryum dissous #  1S017254-112 0.007 mgl
Beryllium dissous # 15017294472 <0.005 mg/
Bore dissous # IS0 17284112 0.009 mgfl
Cadmium dissous # 1501728412 <0.0001 mg/l
Chrome dissous # 1501728412 <0.001 mgfl
Cobalt dissous # 18017204112 <0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 15017294122 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017284112 <0.05 mg/]
Manganése dissous # 180 17294-112 0.010 mgfl
Nickel dissous #  1S017254-112 <0.005 mg/l
Plomb dissous #  1S017204-172 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 18017294172 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # IS0 17204-112 3.09 mg/l
Uranium dissous #  18017204-12 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous 4 1SO172842  0.0002 mgh
Zinc dissous # 1801729412 <0.005 mg/l

Métaux Totaux e

Type de minéralisation # 1S0 15587-2 sys. ouvert

Mercure # IS0 17852 <0.005 ugh

meétaux totaux par ICP-MS # )
Aluminium # 1801729412 <0.05 mg/l
Argent # 1017294172 <0.001 mgA
Arsenic # 15017204112 <0.0005 mgi
Baryum # 15017204172 0.007 mgh
Béryllium # IS0 17294-1/2 <0.005 mgfl
Bore R # 15017208172 <0.005  mgh
Cadmium # IS0 17294112 <0.0001 mg/l

" Chrome R # 15017294172 <0.001 mgl

Cobalt # 15017204172 <0.0001 mg/l
‘Cuiwre o #  ISO17204-172 <0.001 mg/l -
Fer #  1S017284-172 <0.05 mgl!
Manganése # 18017284112 0.013 mg/l
Nickel # 180 17284112 <0.005 mgfl
Plomb # 1017294112 <0.0005 mgh
Sélénium 4 15017294112 <0.0005 ~ mgh

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux:
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
e-mail: labo@eau.etat.lu TVA:

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

LU18877607
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LE GOUVERNEMENT H olos
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG i
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

bttt ey (S0/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium #  1S017294-1/2 3.14 mgil
Uranium #  1S0172941/2 <0.0001 mgll
Vanadium # 18017204172 <0.0001 mgfl
Zinc # 15017284172 <0.005 mgfl
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ngh
2,8-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng
AMPA i T sotwe <25 =
Afrazine DIN 38407-35 <25 ng/l
lTazine-Z-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngf
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ng/l
Eyanazine ) DIN 38407-35 _<25 ng :
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngll
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngfl
Dimethoate - DIN 38407-35 <25 ng/
Diuron DIN 38407-35 <25 ng
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngf
Jazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ng/l
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngl
Glufosinate . |£163€3 <25 ) ng
_Gly;m;ate ) 1S0 16308 <25 ngf
Haloxyfop - o DIN 38407-35 <25 - ng/ -
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ng/
{soproturon DIN 38407-35 <25 ngh
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngl
Linuron DIN 38407-35 <25 ng/l
MCPA DIN 38407-35 <5 ngA

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

e-mail: labo@eau.etat.lu TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de 'eau

= ojas DACCREDITATION Rapport AGE-16-28022
7 oo du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

‘ s ey |SO/CEN 17025

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ng
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 122 ngl
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Methsutfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngil
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 43 ngh
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng
Monuron - DIN3840735 <25 n;/l N
Nicosulfuron - DIN 38407-35 nd. ngl -
" thoxamid DIN 38407-35 <25 ng/
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngA
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng/
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng/
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ng/
Simazine DIN 38407-35 <25 ngf
Sulcotrione  DIN 3840735 T hd. ngh
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng/l
Tembotrione DIN 3B407-35 <25 ngl
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng/l
Terbuthylazine-desethyl : - DIN 38407-35 - _<25 ng/l -
MEDICAMENTS par LCMSMS
rbamazepin DIN 38407-35 <25 ng/
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngA
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ng/
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngf
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ng/l
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) o9 5 )
Cote NO2 (IPO) i 9 5 T o
Cote 0-PO4 (IPO) 999 4
Indice de pollution organigue (IPO) 899 4.8
Observations : Néant Résultats validés le 08/06/2016 par JH

cc. SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 21 sur 34
Téléfax: (+352)24 556- 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Administration de [a gestion de I'eau

Division du Laboratoire

OFFCE

NUMERQ
D'ACCREDITATION
[ /004 |

i) |SO/CEN 17025

B T 1 DN LS

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Réf. Laboratoire:

Voire référence L112024A01 BEMICHT - Huuscht, prés de Liefrange
Nature de l'échantillon eau de surface
prélevéle 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD02903 date de début des analyses 17/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prelevement 08:25 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 8 °C
Aspect de I'échantillon propre

ibidité 1SO 7027 12 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 7.5 °C
pH ISO 10523 7.6
Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 313 BSiem
Oxygeéne dissous 1SO 17289 10.6 mg/
Saturation en oxygéne Méthode inteme 97 %
Physico-Chimie iy
Alcalinité # ISO 9963-1 1.4 mvall
Dureté carbonatée # 180 99631 7.2 asfr
Dureté totale #  calc.(ISO14911) 9.2 afr
Ammonium-NH4 # 150 7150-1 0.30 mg/
Nitrites-NO2 # IS0 6777 0.19 mg/l
o-P_hosphate-P B # 1S0 6878 0.04 mgh

osphore total-P # 150 6878 0.07 mg/
Chiorures-Cl # IS0 10304-1 38 mg/i
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 12 ma/l
Sulfates-SO4 # ISO 10304-1 11 mg/l
Calcium-Ca # 150 14911 17 mg
Magnésium-Mg : #  Isou9n 12 gt
Potassium-K # 1SO 14911 2.2 ma/l
Sodium-Na # 150 14911 22 mgA
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 150581512 ; _2.1 mgh
Azote total #  DINEN12260 29 mgl
DOC # ISO B245 25 mg/!
TOC s 1SO 8245 28 mg/l

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Teéléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Administration de fa gestion de l'eau

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

! UM

OLCIS DAC(;‘REDE?;STION
[ 1/004 |

[LEdmro=]  1SO/CEI 17025

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 185017284112 <0.05 mg/l
Argent dissous # 15017284122 <0.001 mg/l
Arsenic dissous ) #  1SO17284122 <0.0005 ‘mgl
Baryum dissous # 15017284172 0.012 mgf!
Béryllium dissous # 18017294172 <0.005 mgh
Bore dissous # 15017204172 0.012 mg/l
Cadmium dissous # 15017294172 <0.0001 mg/
Chrome dissous # 180172044172 <0.001 mg/l
Cobalt dissous # 15017284172 0.0001 mg
.Cuivre dissous # 150172844172 0.0013 mg/l
Fer dissous #  1S017284172 0.20 mg/l
Manganése dissous # 15017294102 0.039 mg/l
Nickel dissous # 15017284172 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 15017284112 <0.0005 my/l
Sélénium dissous # 15017284172 <0.0005 mg
Silicium dissous # 15017284172 3.44 mg
Uranium dissous # 1501729412 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous #  1S01723412 0.0001  mg
Zinc dissous # 150172044172 <0.005 mg/l

Métaux Totaux

Type de minéralisation # 150155872 sys. ouvert

Mercure # IS0 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS # )
Aluminium # 15017284172 0.32 mg/l
Argent # IS0 17294172 <0.001 mgA
Arsenic # 18017284112 <0.0005 mg/
Baryum # 15017294172 0.015 mgh
Berylium # 15017298112 <0.005 mgh
Bore B # 15017294172 0.013 mgl R
Cadmium # 1017204172 <0.0001 mgfl
Chrome # 15017204172 <0.001 mgl
Cobalt # 15017294172 0.0004 mg/l
Cuivre # 101729412 <0.001 gl
Fer # 18017294172 0.74 mg/l
Manganése # 15017284172 0.085 mg/l
Nickel # IS0 17294-172 <0.005 mg/l
Plomb # 15017294112 <0.0005 mg/
Sélénium 4 15017294172 <0.0005 gl )

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax:

(+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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- NUMERO Rapport AGE-16-28022
LE GOUVERNEMENT D'ACCREDITATION
du 22/07/2016

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG e
N° échantillon(s). BD02898 - BD02905

Administration de I3 gestion de l'eau
Réf. Laboratoire:  2016-05-17-002-ES

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 15017294172 3.88 mg/
Uranium #  1S017294-12 <0.0001 moll
Vanadium # 180172944112 0.0008 mg/
Zinc # 1501729412 <0.005 mgl
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24-D DIN 38407-35 <5 ngl
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngA
AMPA ) ISO16308 94 ngh o
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/
razine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngA
Airazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngA
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngl
Bentazone DIN 38407-35 <5 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng/l
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ng/
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ngl )
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngfl
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngA
Diuron DIN 38407-35 <25 nghl
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngfl
Jazifop-P DIN 38407-35 <25 ngl
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngA
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/l
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngA
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngA
Glufosinate - 1O 16308 <25 g
Glyphosate ISO 16308 27 ng/
Haloxyfop - o DIN 38407-35 <25 ng -
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ng/l
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ag/
MCPA DIN 38407-35 <5 ng/
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT iongreniis 1
Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 24 sur 34

Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau
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Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

ISO/CEI 17025

Division du Laboratoire
Mecoprop DIN 38407-35 <5 ng/l
Metazachior DIN 38407-35 <25 nofl
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngh
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngil
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng/l
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ng
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngfl
Monuron DIN 38407-35 <25 ng! -
Nicosulfuron DIN38407-35 n.d. ngf . )
“athoxamid DIN 38407-35 1344 ng!
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachior DIN 38407-35 <25 ngll
Prosutfocarb DIN 38407-35 <25 ngfl
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng/
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngl
Simazine DIN 38407-35 <25 ng/l
gulco_tri;ne DIN 38407-35 n.d. : ng/ -
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng/l
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ngl
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngfl
Terbuthylazine-desethyl DN <25 g -
MEDICAMENTS par LCMSMS
wrbamazepin DIN 38407-35 <25 ngi
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 746 ngh
lbuprofen DIN 38407-35 <25 ngh
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngi
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ng
Biochimie
Cote DBG-5 {iPO) 999 4
Cote NH4 (IPO) i 099 4 . T
Cote NO2 (IPO) 999 . )
Cote 0-P04 (IPO) 999 4
Indice de pollution organigue (IPO) 999 3.5

Observations : Néant

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Résultats validés le 18/07/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 25 sur 34
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%

Division du Laboratoire

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG &
Administration de la gestion de l'eau

= D'LCCREDITATION

Rt

Lt =t {50/CEl 17025

Réf. Laboratoire:

Votre référence L112025A01 LAANGEGRONN - Haardschleedchen-aval Bavigne
Nature de léchantilon eau de surface
prélevé le 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N®° échantillon BD02904 date de début des analyses 17/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unite
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 09:00 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 10 °C
Aspect de I'échantillon propre

Irbidité IS0 7027 15 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 8.0 °C
pH 1S0 10523 7.2
Conductibilité électrique 20°C 18O 7888 178 pSicm
Oxygeéne dissous 1SO 17283 11.3 mgft
Saturation en oxygéne Méthode inteme 100 %

Physico-Chimie

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Alcalinité # ISO 9963-1 1.3 mvall
Dureté carbonatée # 1S0 9963-1 6.4 d°fr
Durete totale #  calc. (1S014811) 71 @
Ammonium-NH4 # 180 7150-1 <0.05 mg
Nitrites-NO2 # 1806777 0.03 mg/l
o-Phosphate-P . #_ 1S0 6878 <0.01 mg/l
rosphore total-P # 150 6878 <0.03 mgl
Chlorures-Cl # 1SO 10304-1 6.9 mgil
Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 12 mgll
Sulfates-SO4 # 1SO 10304-1 9.0 mgfl
Calcium-Ca # 1SO 14911 12 mall
Magnésium-Mg ) # 1SO 14911 10 mgfl -
Potassium-K # 1SO 14911 21 mgfl
Sodium-Na # ISO 14911 6.0 mall
Demande biochim. en oxy. (DBO—5)_ #  1SO5815-1/2 i 1.9 mg/l
Azote total #  DINEN 12260 2.8 mg
DOC # SO 8245 2.8 mgl
TOC B - 4 10845 29 mgh

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352)24 556 - 422

TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT :
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

NUMERC
D'ACCREDI!TATION

et ey SO/CEI 17025

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017294172 <0.05 mgfl
Argent dissous # 18017294112 <0.001 mg/l
Arsenic dissous ) # 15017294112 <0.0005 ™l B
Baryum dissous # 18017294172 0.009 mgfl
Beéryllium dissous # 18017284112 <0.005 mgA
Bore dissous # 1017284172 0.012 mgfl
Cadmium dissous # 15017204172 <0.0001 mgA
Chrome dissous # 15017294172 <0.001 mg/l
Cobalt dissous #  18017294-12 <0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 18017204112 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017284172 0.19 mg/l
Manganése dissous #  1SO17284-112 0.006 mg/l
Nickel dissous # 18017284112 <0.005 mgfl
Plomb dissous # 15017204172 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 18017284112 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 15017294112 3.49 mgfl
Uranium dissous #  1S017294-112 <0.0001 mg/l
Vanadium dissous # 15017294172 0.0001 mgfl )
Zinc dissous #  18017204-112 <0.005 mgil
Métaux Totaux Tir
Type de minéralisation # ISO 15587-2 sys. ouvert
Mercure # IS0 17852 <0.005 ug!
métaux totaux par ICP-MS # )
Aluminium # 1501728412 0.61 mg/l
Argent # 15017204112 <0.001 mgil
Arsenic # 1801728412 <0.0005 mg/l
Baryum # 15017294172 0.013 ma/l
Béryllium #  1S017204-112 <0.005 mgA
Bore C# 1501729412 0.013 mgl
Cadmium # 18017284172 <0.0001 mafl
Chrome # 15017204112 <0.001 mgf
Cobalt #  1SO17204-172 0.0004 mg/l
Cuivre o # 15017294172 <0.001 mgl
Fer #  1S017284-172 1.00 mg
Manganése # 15017294112 0.038 mg/
Nickel #  1S0O17294-112 <0.005 mgl
Plomb # 15017294172 <0.0005 mg
Sélénium # 15017294112 <0.0005 ™l )
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 27 sur 34
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de l'eau

Division du Laboratoire

1M

e ]

NUMERO
D'ACCREDITATION

I1SO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 150172044172 4.21 mg/
Uranium # 1S0 17294-1/2 <0.0001 mg/l
Vanadium # 15017204122 0.0010 mg/l
Znc #  1SO17294172 <0.005 mgh
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24-D DIN 38407-35 <5 ngh
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng/
AMPA : 150 16308 T <25 gl
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/
Jrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngl
Bentazone DIN 38407-35 <5 ng/l
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng/l
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ng/
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ngf
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/l
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 -
Diuron DIN 38407-35 <25 ngh
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ng/l
Jazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ng/
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng/l
Foramsulfuron DIN 38407-35 <25 ngA
Glu_fognate : IS0 16308 <25 : ngi
Glyphosate ISO 16308 <25 ng/l
Haloxyfop )  DIN3840735 <25_ ) ng/
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngl
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ngll
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngh
Linuron DIN 38407-35 <25 ng/l
MCPA DIN 38407-35 <5 ng/

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux:

e-mail: labo@eau.etat.lu

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES
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= LE GOUVERNEMENT z
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG E
Administration de [a gestion de (‘eau

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

UMER!
D'ACCREDITATION

AL ooy SO/CE| 17025

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngh
Metazachlor DIN 33407-35 <25 ngil
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngA
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngfl
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngh
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 30 ng/
Metotachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng/l
Monuron ) DIN 384074;5 <25 n_gll )
Nicosulfuron : - DIN 38407-35 o ;1.d. ng/l
“ethoxamid DIN 38407-35 <25 ng
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngfl
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngll
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngl
Quinoxyfen DIN 384067-35 <25 ngl
Simazine DIN 38407-35 <25 ng/l
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ng
Tebuconazole DIN 384067-35 <25 ng/l
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ng/
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng/
Terbl;thylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/l
MEDICAMENTS par LCMSMS
rbamazepin DIN 38407-35 <25 ng
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ng/
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng/
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngl
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) 0w 5 o
Cote NO2 (IPQ) 993 4
Cote 0-P04 (IPO) 999 5
Indice de pollution organique {IPO) 999 4.8

Observations : Néant

Résultats validés le 08/06/2016 par JH

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT Ingriea2015101E

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 29 sur 34

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



Admintstration de ta gestion de l'eau

%

LE GOUVERNEMENT ; OLOSE
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG e

NUMER:
D'ACCREDITATION:

ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
2016-05-17-002-ES

Division du Laboratoire
Volre référence L112027A01 BELLERBAACH - Bauscheltermillen
Nature de l'échantillon eau de surface
préleve le 17/05/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantilion BD02905 date de début des analyses 17/05/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité
d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:25 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 12 °C
Aspect de I'échantillon propre

Irbidité ISO 7027 0.67 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 11.0 °C
pH 1SO 10523 8.0
Conductibilité électrique 20°C IS0 7888 271 pS/cm
Oxygeéne dissous 1SO 17289 10.5 mag/l
Saturation en oxygéne Méthode inteme 99 %
Physico-Chimie I oy
Alcalinité # 1SO 9963-1 1.4 mval/l
Dureté carbonatée # 150 99631 6.8 a°fr
Dureté totale #  calc. (1S014911) 8.0 d°fr
Ammonium-NH4 # IS0 71501 <0.05 mg/l
Nitrites-NO2 # 150 6777 0.02 mg/l
o-Phosphate-P # 1SO 6878 0.61 mg/l

‘osphore totaI:P # IS0 6878 0.62 mg/i
Chiorures-Cl # 150103041 33 mg/l
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 27 mg/
Sulfates-SO4 # 1SO 10304-1 14 mgll
Calcium-Ca # 150 14911 21 mg/l
Magnésium-Mg # 1SO 14911 6.7 mg/l
Potassium-K # 1SO 14911 8.2 mgA
Sodium-Na # 1S0 14911 26 mgA
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) 4 Isos2 1.8 mg
Azote total #  DINEN 12260 6.4 mg/l
DOC # ISO B245 2.5 mg/l
Toc # 1085 2.9 mgh

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux:
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de (3 gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

Rapport AGE-16-28022
du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire:

2016-05-17-002-ES

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017204112 <0.05 mgfl
Argent dissous # 15017204172 <0.001 mgl
Arsenic dissous # 1501729812 0.0018 mt .
Baryum dissous # 15017284172 0.009 mgl
Beryllium dissous # IS0 17284-112 <0.005 mgh
Bore dissous #  1SO17294-112 0.024 mgf
Cadmium dissous # 15017284112 <0.0001 mgA
Chrome dissous # 15017294112 <0.001 mg/l
Cobalt dissous # 1501729412 0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 15017204172 0.0016 mgl
Fer dissous # 15017234172 <0.05 mg/l
Manganése dissous # 18017284172 <0.005 mgf
Nickel dissous # 15071728412 <0.005 mafl
Plomb dissous # 15017284122 <0.0005 mgf
Sélénium dissous #  1S017294-172 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 15017294112 4.36 mgA
Uranium dissous # 1501720412 <0.0001 mgf
Vanadium dissous # 1S017294-12 0.0011 mgl
Zinc dissous #  15017204-112 <0.005 mg/l

Métaux Totaux = -

Type de minéralisation # 1SO 15587-2 sys. ouvert

Mercure # 150 17852 <0.005 ug/

métaux totaux par ICP-MS # -
Aluminium #  185017284-172 <0.05 mg/l
Argent # 15017294112 <0.001 mgll
Arsenic # 1801720412 0.0018 mg
Baryum #  15017284-1/2 0.009 mgh
Béryllium # 15017294172 <0.005 mgl
Bore #  1S017294-112 0.027 mgl
Cadmium # 15017294112 <0.0001 mgh
Chrome # 15017294172 <0.001 mgh )
Cobalt # ISO 17234-1/2 <0.0001 mg/l
Cuivre o # 1SO1729412  <0.001 mgl -
Fer # 18017294172 <0.05 mgA
Manganése # 150172044112 <0.005 mg/l
Nickel #  1S017294-172 <0.005 mg/|
Plomb # 15017284112 <0.0005 mg/l
Sélénium B # 15017204112 <0.0005 mgi

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux:
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-28022

du 22/07/2016

N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #

Silicium #  1S017294-112 4.41 moft

Uranium #  1SO17294112 <0.0001 mgll

Vanadium #  1S017294-12 0.0011 mgil

Zinc ) R # 180 7492 <0.005 mt
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <5 ngA
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng
AMPA 150 16308 794 gl o
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng

razine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngA

Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngl
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngA
Bentazone DIN 38407-35 22 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngh
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ng
Cyanazine o - DIN 38407-35 h <25 ngfl
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngll
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng/
amelhoa;e  DIN3BMO735 <25 ng/ :
Diuron DIN 38407-35 <25 ng
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ng/

Jazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/l
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngfl
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/l
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng/
Foramsutfuron DIN 38407-35 <25 ng/
Glufosinate 1SO 16308 <25 ngﬁ -
Glyphosate IS0 16308 50 ng/ )
Hal[:xyfop - DIN 38407-35 <25 _ngll B
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 <25 ngfl
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/l
Linuron DIN 38407-35 <25 ng
MCPA DIN 38407-35 <5 ngA
cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT
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LE GOUVERNEMENT 3 mé"f’non Rapport I:iGEZ-::I(G):IZIggf(ZS

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG g T . -

Administration de la gestion de 'eau m— N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire:  2016-05-17-002-ES

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <5 ngl
Metazachior DIN 38407-35 <25 ngA
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 370 ngil
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngh
Monuron DIN 38407-35 <25 ngh -
Nicosulfuron - DIN 38407-35 n;. o ngh :
“sthoxamid DIN 38407-35 <25 ngA
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngh
Propachlor DIN 38407-35 <25 ng/l
Prosuifocarb DIN 38407-35 <25 ngA
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngA
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngA
Simazine DIN 38407-35 <25 ngA
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ngfl
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngh
Tembotrione DIN 38407-35 <25 ngh
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngA
Terbuthylazine-desethyl ' DIN 38407-35 <25 -
MEDICAMENTS par LCMSMS

rbamazepin DIN 38407-35 834 ng/l
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngfl
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngh
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngA
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 998 5
Cote NH4 (IPO) 099 5 I
Cote NO2 (IPO) 999 4 )
Cote 0-P0O4 (IPO) 999 2
Indice de pollution organique (IPO) 899 4.0
Observations : Néant Résultats validés le 18/07/2016 par JH

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 33 sur 34
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de ['eau

: q::s E

CAFRE LUK MSOUNCE O
FATR I T 3 Mt

Division du Laboratoire

Appréciation:

Echantillons prélevés par vos soins.

Rapport AGE-16-28022

IS0/CEI 17025

du 22/07/2016
N° échantillon(s): BD02898 - BD02905
Réf. Laboratoire: 2016-05-17-002-ES

Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes sont

disponibles sur simple demande.

Informations spécifiques concernant les eaux potables:

{’appréciation concernant une eau potabie se rapporte au réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif 3 |a qualité des eaux destinées 3 la consommation

humaine.
Les résultats bactériologiques sont a interpréter selon ia norme 150 8199:
<1 : organismes non-détectés dans le volume 2tudié
1-3 : organismes présents dans le volume étudié
4-9 : nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

Informations spédfiques concernant les eaux de surface:

Les normes de qualité environnementale se basent sur e réglement grand-ducal du 30 décembre 2010 relatif a I'évaluation de 1'état des masses d'eau de

surface.
25 normes suivantes sont appliquées aux échantillonnages sous accréditation:
1SO 19458 : analyses microbiologigues
1SO 5667-1 : technigues d'échantilionnage
I1SO 5667-3 : conservation et manipulation des échantifions
1S0 5667-6 - riviéres et cours d'eau
iSO 5667-10 : eaux useées

Responsable laboratoire

Digitally signed by
Jerry Hoffmann
Date: 2016.07.22
14:47:35 +02'00'

cc: SYND-SEBES SOC-CRP-LIPPMANN SOC-NATUREMWELT

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400
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