ISO/CEI 17025

Administration de [a gestion de |'eau

3 LE GOUVERNEMENT D'ACCREDITATION, Rapport AGE-16-28417
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ 1/004 | du 14/09/2016

Division du Laboratoire

Bulletin d'analyse des échantillons: BD(04843 - BD04850
Référence du Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Adresse destinataire

Requérant: Mme Nora Welschbillig Admin. de la Gestion de I'Eau
c/o Mme Nora Welschbillig
Regu le: 24/08/2016 1, avenue du Rock'n'Roll
Début de I'analyse: 24/08/2016 L-4361 Esch/Alzette

Objet de 'analyse: contr. affluents
Tel : 24556-1 Fax: 24556-7362

Ce rapport comporte 34 pages et ne peut étre reproduit partiellement sans accord explicite du Laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis a I'analyse.

Lexique:

# méthode sous accréditation

§ valeur-guide

S paramétre mesuré en sous-traitance
n.d. paramétre non déterminé

v.C. voir commentaire

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 1 sur 34
Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de 'eau

Division du Laboratoire

«

NUMERC
O'ACCRELITATION

DITICE LTI RBOURGLONS. ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417
du 14/09/2016
N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

Votre référence L112018A01 SYRBACH - aval Rommelerkréiz-LB177
Nature de I'échantiion eau de surface
prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD04843 date de début des analyses 24/08/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unite Valeur paramétrique
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:10 hh:rm
Météo variable
Température-air SOP 022 18 °C
Aspect de ['échantillon propre
Turbidité 1SO 7027 13 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 15.2 °C
pH 1SO 10523 7.8
Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 158 uSfcm :
Oxygeéne dissous 1SO 17289 9.7 mgfl
Saturation en oxygéne Méthode inteme 102 % d
Physico-Chimie
Alcalinité # 150 9963-1 0.9 mval
Dureté carbonatée # 150 9963-1 4.5 d°fr
Dureté totale #  cale (15014911) 6.1 d*fr
Ammonium-NH4 # 150 7150-1 <0.05 mgh
Nitrites-NO2 # 1506777 0.04 mg/l
o-Phosphate-P # IS0 6878 0.03 mgfl
Phosphore total-P # IS0 6878 0.06 mg/l
Chlorures-Cl # 1S0 103041 15 mg/l
Nitrates-NO3 # 150 10304-1 18 mgfl
Sulfates-S04 # 150103041 9.7 mg/l
Calcium-Ca # IS0 14911 14 mgfl
Magnésium-Mg # 1S0 14911 6.3 mg/l
Potassium-K # 150 14911 2.8 mg/l
Sodium-Na # 150 14811 8.7 mgf
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 15035815172 0.87 mghl
Azote total #  DINEN 12260 4.2 mgfl
DOC # 1SO 8245 27 mgh
TOC # 1SO 8245 35 mgl

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352)24 556 - 422
TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT OACCREDITATION Rapport AGE-16-28417
W du 14/09/2016

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de l'eau N° échantilion(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #

Aluminium dissous # 18017204172 <0.05 mg/l
* Argent dissous 4 150172984112 <0.001  mgn

Arsenic dissous # 15017294122 <0.0005 mg/l
Baryum dissous # 18017294172 0.007 mg/l
Béryllium dissous # 1501720412 <0.005 mg
Bore dissous # 15017294112 0.013 mg/
Cadmium dissous # 18017204172 <0.0001 mgl
Chrome dissous # 15017204172 <0.001 mg/
Cobalt dissous # 1801720412 <0.0001 mgl
Cuivre dissous # 18017204172 <0.001 mg/l
Fer dissous # 18017204172 0.14 mg/l
Manganése dissous # 15017294172 0.007 mg/
Nickel dissous # 15017294122 <0.005 mgf
Plomb dissous # 18017294112 <0.0005 mg/
Sélénium dissous # 15017204972 <0.0005 mg/
Silicium dissous # 15017204172 3.12 mgf
Uranium dissous # 15017204112 <0.0001 mgl
Vanadium dissous # 15017294112 0.0003 mg/l
Zinc dissous # 15017284112 <0.005 mg/l

Métaux Totaux ig

Type de minéralisation # IS0 15587-2 sys. ouvert

Mercure # 180 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium #  15017204-172 0.26 mgfl
Argent # ISO 17294-1/2 <0.001 mg/l
Arsenic # 15017204172 <0.0005 mgfl
Baryum # 15017204172 0.009 mofl
Beéryllium # 1SO 17294-1/2 <0.005 mg/l
Bore # 15017204172 <0.005 mg/l
Cadmium # 18017294112 <0.0001 mg/l
Chrome #  1S017204-172 <0.001 mgfl
Cobalt # 15017284112 <0.0001 mg/l
Cuivre #  1S017204-172 <0.001 mgl!
Fer # 10172812 (.50 mg/l -
Manganése # 15017284112 0.021 mg/l
Nickel # ISC 17294-1/2 <0.005 mg/l
Plomb # 150172944112 <0.0005 mg/
Sélénium # 15017204172 <0.0005 mg/

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 3 sur 34
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LE GOUVERNEMENT :
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG e Cr
Administration de |a gestion de |'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 15017294172 3.40 mg
Uranium # 1801729412 <0.0001 mgil
Vanadium # 150172944172 0.0007 mgil
Zinc # 15017294112 <0.005 mgl
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24-D DIN 38407-35 <10 ng
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng/
AMPA IS0 16308 85 ngl
Afrazine DIN 38407-35 <25 ngfl
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngl
Afrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
Alrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngil
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ng
Bentazone DIN 38407-35 <10 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngA
Chlorotoluron  DIN 38407-35 <25 ngh
Cyanazine DIN 38407-35 <25 g/
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngl
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng!
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngfl
Diuron DIN 38407-35 <25 ngf
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngh
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 gl
Flufenacet : DIN 38407-35 <25 ngl
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng!
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngl
Foramsulfuron DIN 38407-35 n.d. ngA
Glufosinate IS0 16308 <25 ngh
Glyphosate IS0 16308 <25 ng/
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngh
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 nd. gl
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngA
Linuron DIN 38407-35 <25 ngl
MCPA DIN 38407-35 <10 nghl

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422

Teléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etat.lu
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o LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de |'eau

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-28417
du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <10 gl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngh
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng/
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngf
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 26 ng/
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Monuron DIN 38407-35 <25 ngh
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ngA
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngl
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngh
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngA
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngl
Quinoxyfen . DIN 38407-35 <25 ngA
Simazine DIN 38407-35 <25 ngl
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ngA
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngA
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ngA
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngh
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngl
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngh
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngl
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng/
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngl
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) 999 5
Cote NO2 (IPO) 999 3
Cote 0-P0O4 (IPO) 999 4
Indice de pollution organique (IPO) 999 4.3
Observations : Néant Résultats validés le 08/09/2016 par JH
cc: SYND-SEBES
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Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Votre référence L112010A01 SURE - Martelange
Nature de l'échantifion eau de surface
prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD04844 date de début des analyses 24/08/2016

PARAMETRE Note  Methodes RESULTAT Unité Valeur paramétrique

d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 12:00 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 24 °C
Aspect de I'échantillon propre
Turbidité ISO 7027 7.4 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 20.3 °C
pH ISO 10523 7.9
Conductibilité électrique 20°C 1ISO 7888 145 pSicm :
Oxygene dissous 1SO 17289 9.4 mg/l
Saturation en oxygéne Méthode inteme 107 % !
Physico-Chimie
Alcalinité # 1SO 9963-1 0.7 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 99631 35 d°fr
Dureté totale #  calc.(15014911) 5.1 d°fr
Ammonium-NH4 # 1SO 7150-1 <0.05 mgi
Nitrites-NO2 # 1S0 6777 0.03 mgA
o-Phosphate-P # IS0 6878 0.02 mgA
Phosphore total-P # IS0 6878 0.05 mgl
Chlorures-Cl # 150103041 18 mg/l
Nitrates-NO3 # 1SO 10304-1 14 mgA
Sulfates-SO4 # 1SO 16304-1 9.0 mghl
Calcium-Ca # ISO 14911 12 : mgA
Magnésium-Mg # ISO 14911 5.1 mgil
Potassium-K # IS0 14911 2.5 mgh
Sodium-Na # ISO 14911 8.7 mgA
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1503815112 0.94 mghl
Azote total #  DINEN 12260 3.2 mg/l
DOC # 1SO 8245 2.8 mg#
TOC # 1SO 8245 4.3 mg/l
cc: SYND-SEBES
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [

Administration de {a gestion de 'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

NUMERO
D'ACCREDITATION

1SO/CEI 17025

Rapport AGE-16-28417
du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850

Réf. Laboratoire:  2016-08-24-002-ES

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017204112 <0.05 mgll
Krgent dissous 4 15017294112 <0.001 C mgh o
Arsenic dissous # 15017204172 0.0006 mg/l
Baryum dissous # 15017204172 0.014 mg/l
Béryllium dissous # 15017204472 <0.005 mgh
Bore dissous # 18017204112 0.009 mgh
Cadmium dissous # 15017284112 <0.0001 mg/l
Chrome dissous # 18017284472 <0.001 mg
Cobalt dissous # 1501728412 <0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 15017284412 <0.001 mg/l
Ferdissous # 1501720412 0.13 mg/ )
Manganése dissous # 18017204112 0.018 mg/
Nicke! dissous # 15017204172 <0.005 mgf
Plomb dissous # 15017284172 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 18017284112 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 15017204112 2.21 mg/l
Uranium dissous # 1501729412 <0.0001 mg .
Vanadium dissous # 15017294112 0.0003 mg/l
Zinc dissous # 15017204122 <0.005 mg
Métaux Totaux
Type de minéralisation # 180 15587-2 sys. ouvert
Mercure # 150 17852 <0.005 ugh
métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 15017284112 0.18 mg/l
Argent # 1SC 17284-12 <0.001 mg/l
Arsenic # 15017284412 <0.0005 mgh
Baryum # 15017294172 0.016 mgl
Béryllium # 15017204112 <0.005 mgfl
Bore # 1S0 17294-1/2 <0.005 mg/l
Cadmium # 15017204112 <0.0001 mgh
Chrome # 150172844112 <0.001 mg
Cobalt # 15017204172 <0.0001 mgf
Cuivre # 15017284112 <0.001 mg
Fer # 15017208172 0.37 m
Manganése # 15017284172 0.029 mgh
Nickel # 1501729412 <0.005 mg/l
Plomb # 1501729412 <0.0005 mg/
Sélénium # 15017294172 <0.0005 mg/
cc: SYND-SEBES
Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette ~ Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 7 sur 34
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de |'eau

Division du Laboratoire

[ 17004 |

RO Rapport AGE-16-28417

NUME
D'4CCREDITATION

du 14/09/2016
N° échantillon(s). BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 15017294112 2.51 mgfl
Uranium # 150172944102 <0.0001 mgfl
Vanadium # 15017294112 0.0006 mgfl
Zinc # 15017284172 <0.005 mafl
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ng/l
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngh
AMPA 1SO 16308 60 ngl
Atrazine DIN 38407-35 <25 gl
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ng/
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngh
Bentazone DIN 38407-35 <10 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngh
Chilorotoluron DIN 38407-35 <25 ngf
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ngl
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngl
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngfl
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngf
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ng/
Flufenacet DIN3B40735 <25 ngh
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngl
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngl
Foramsulfuron DIN 38407-35 n.d. ngl
Glufosinate SO 16308 <25 ol
Glyphosate 1S0 16308 <25 ngl
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngh
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 n.d. ngfl
Isoproturon DIN 38407-35 <25 nghl
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ngA
MCPA DIN 38407-35 <10 ngA

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352)24 556 - 422 Page 8 sur 34
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LE GOUVERNEMENT

Administration de Ia gestion de I'eau

%

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <10 ngf
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ng/
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 66 ngA
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng/
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngf
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 27 ngh
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Monuron DIN 38407-35 <25 ng
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ngl
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngh
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngh
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngl
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngh
Quinoxyfen - DIN 38407-35 <25 R
Simazine DIN 38407-35 <25 ngh
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ngl
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngA
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ngA
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngA
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngh
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngh
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngA
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngA
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngA
Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 5

Cote NH4 (IPO) 999 5

Cote NO2 (IPO) 999 4

Cote 0-PO4 (IPO) 999 4

Indice de pollution organique (IPO) 999 4.5

QObservations : Néant

cc: SYND-SEBES

Résultats validés le 08/09/2016 par JH

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352)24 556 - 422
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Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

ISO/CEI 17025

%

Division du Laboratoire

Votre référence L112015A01 BEIWENERBAACH - Bavigne
Nature de I'echantilon eau de surface
prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N* échantillon BD04845 date de début des analyses 24/08/2016
PARAMETRE Note Méthodes RESULTAT Unité Valeur paramétrique
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 09:10 hh:mm
Météo ensoleillé o
Température-air SOP 022 14 °C
Aspect de I'échantillon propre
Turbidité IS0 7027 3.7 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 14.9 °C
pH 1SO 10523 7.8
Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 167 pSiem A
Oxygéne dissous 1SO 17289 9.0 mg/l
Saturation en oxygéne Méthode inteme 93 % !
Physico-Chimie B
Alcalinité # 1SO 9963-1 1.1 mvalf
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 5.4 d*fr
Dureté totale #  calc. (I5014011) 6.3 d°fr
Ammonium-NH4 # 15071501 0.07 mghl
Nitrites-NO2 # IS0 6777 0.04 mgA
o-Phosphate-P # IS0 6878 0.03 mgfl
Phosphore total-P # IS0 6878 0.05 mg/
Chlorures-Cl # IS0 10304-1 18 mgfl
Nitrates-NO3 # 150103041 9.5 mgh
Sulfates-SO4 #  15010304-1 8.0 mgh
Calcium-Ca # 1SO 14911 13 mgh
Magnésium-Mg # 1SO 14911 7.3 mg/l
Potassium-K # IS0 14911 24 mg/l
Sodium-Na # 1SO 14811 11 mg/l
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1805815112 0.86 mg#
Azote total #  DINEN 12260 22 mghl
DOC # 1SO 8245 3.4 mghl
TOC # 1SO 8245 3.9 mghl

cc: SYND-SEBES
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de fa gestion de l'eau

Division du Laboratoire

NUMERZ
D'ACCREDITATION

Pleant ey (SO/CEI 17025

§rmmir it ey s T

Rapport AGE-16-28417
du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire:

2016-08-24-002-ES

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous #  15017294-172 <0.05 mg/l
Argent dissous - 4 15017294172 <0.001 mg
Arsenic dissous # 15017284172 <0.0005 mgf
Baryum dissous # 15017284472 0.009 mg/l
Béryllium dissous # 15017284472 <0.005 mg/l
Bore dissous # 150172044112 0.015 mgh
Cadmium dissous # 15017294112 <0.0001 mg/l
Chrome dissous # 180172944112 <0.001 mg/]
Cobalt dissous # 1501729402 <0.0001 mg/l
Cuivre dissous # 18017284172 <0.001 mg/
Fer dissous # 150172044112 0.13 ‘mgh
Manganese dissous # 180172944172 0.013 mg/l
Nickel dissous # 1501729442 <0.005 mg/ o
Plomb dissous # 1501720442 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous #  185017294-172 <0.0005 mg/
Silicium dissous # 15017294112 1.81 mgA
Uranium dissous ) # 15017204112 <0.0001  mg
Vanadium dissous # 15017284112 0.0002 mg#
Zinc dissous # 15017204112 <0.005 mgi

Metaux Totaux

Type de minéralisation # 180155872 sys. ouvert

Mercure # 180 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 15017284172 <0.05 mg/
Argent # 1SO 17294-1/2 <0.001 mg/l
Arsenic # 150172844112 <0.0005 mg/l

~ Baryum #  15017204-112 0.009 mgl
Béryllium # 15017294172 <0.005 mgh
Bore # 15017204172 0.014 mg
Cadmium # IS0 17294-172 <0.0001 mg/
Chrome # 1501729412 <0.001 mg
Cobalt # 15017284112 <0.0001 mg/l
Cuivre # 15017294172 <0.001 mgf
Fer R # 15017294172 025 mgl
Manganése # 18017204112 0.016 mg/l
Nickel # 1501720412 <0.005 mg/l
Plomb # 1501729412 <0.0005 mghl
Sélénium # IS0 17284-172 <0.0005 mgA

cc: SYND-SEBES

Bureaux:

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352)24 556 - 422
TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

LE GOUVERNEMENT

Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

métaux totaux par ICP-MS #

Silicium # 15017204172 1.96 mgfl

Uranium #  1S017294-1)2 <0.0001 mg

Vanadium # 1501729412 0.0003 mg/

Zinc # 15017294172 <0.005 mgf
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ngf
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngl
AMPA IS0 16308 63 ngl
Atrazine DIN 33407-35 <25 ngl
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngh
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngh
Bentazone DIN 38407-35 <10 ngh
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngh
Chlorotoluron - DIN 38407-35 <25 g
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ng/
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngA
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngl
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngl
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/l
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ng
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ng
Flufenacet . DIN 38407-35 <25 ngA
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngf
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngh
Foramsulfuron DIN 38407-35 n.d. gl
Glufo;nate_ o IS0 16308 <25 ngf
Glyphosate 1SO 16308 <25 ng/
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngl
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 n.d. ng/l
Isoproturon DIN 38407-35 <25 gl
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngl
Linuron DIN 38407-35 <25 ng/
MCPA DIN 38407-35 <10 ngl
cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 12 sur 34
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DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG &~ ORI T
= N° échantillon(s): BD04843 - BD04850

a NUMERC Rapport AGE-16-28417
LE GOUVERNEMENT < D'4CCREDITATION
w 17004 J du 14/09/2016
Administration de Ia gestion de l'eau
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <10 ngl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngf
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ng/l
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngA
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngf
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngi
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngh
Monuron DIN 38407-35 <25 ngh
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ngl
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngl
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngh
Propachior DIN 38407-35 <25 ngh
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngl
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngh
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 ngh o
Simazine DIN 38407-35 <25 ngh
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ngl
Tebuconazole DIN 33407-35 <25 ngA
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ngl
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngh
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngfl
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngh
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngA
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 g/
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngil
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngA
Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 5

Cote NH4 (IPO) 999 5

Cote NO2 (IPO) 999 3

Cote 0-PO4 (IPO) 999 4

Indice de pollution organique (IPO) 999 43

Observations ;: Néant Résultats validés le 08/09/2016 par JH

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 13 sur 34
Téléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607
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Votre référence

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

NUMERD
O'ACCREDITATION

LE GOUVERNEMENT 3
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

[ 1/004 |
=iy (SO/CEI 17025

% A T s

Division du Laboratoire

L112019A01 FROUMICHT - Mansgréondschen-amont emb.SURE

Nature de l'echantillon eau de surface

prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD04846 dale de début des analyses 24/08/2016
PARAMETRE Note Méthodes RESULTAT Unite Valeur paramétrique
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:50 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 22 °C
Aspect de |'échantillon propre
Turbidité IS0 7027 1.5 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 179 °C
pH 1SO 10523 7.7
Conductibilité électrique 20°C 1ISO 7888 176 pSfem ]
Oxygéne dissous IS0 17289 9.4 mgfl
Saturation en oxygéne Méthode inteme 103 % f
Physico-Chimie o
Alcalinité # 1S0 9963-1 0.8 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 41 d°fr
Dureté totale #  calc. (1S014911) 6.0 d°fr
Ammonium-NH4 # IS0 7150-1 <0.05 mgil
Nitrites-NO2 # 1506777 <0.01 mgi
o-Phosphate-P # 1SC 6878 0.13 mgll
Phosphore total-P # 1506878 0.14 mg/
Chlorures-Cl # 150 10304-1 20 mg/
Nitrates-NO3 # ISO 103041 18 mg/l
Sulfates-SO4 # 1SO 10304-1 14 mgfl
Calcium-Ca # 1SO 14911 15 mgfl
Magnésium-Mg # 1SO 14911 5.4 mgfl
Potassium-K # 1S0 14911 3.8 mg
Sodium-Na # 1SO 14911 13 mgh
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1505815172 <0.50 mg/l
Azote total #  DINEN12260 4.2 mgA
DOC # 1S0 8245 23 mg
TOC # ISO 8245 25 mgh

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Page 14 sur 34
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Rapport AGE-16-28417

g LE GOUVERNEMENT OACCREBITATION:
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG lsm}-ﬁnzs du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Administration de [a gestion de 'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017204172 <0.05 mg/
Argent dissous # 15017294172 <0.001 mgl
Arsenic dissous # 15017204122 0.0007 mg/l
Baryum dissous # 15017294172 0.014 mg/l
Béryllium dissous # 15017294172 <0.005 mgA
Bore dissous # 18017284122 0.019 mgf
Cadmium dissous # 15017204112 <0.0001 mg#l
Chrome dissous # 15017294112 <0.001 mg
Cobalt dissous # 15017294172 <0.0001 mgfl
Cuivre dissous # 15017204172 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017204112 <0.05 mg/l -
Manganése dissous # 15017284112 <0.005 mgA
Nickel dissous # 1501729412 <0.005 mgh
Plomb dissous # 1501728412 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 15017294112 <0.0005 mg#
Silicium dissous # 18017204112 3.04 mg/
Uranium dissous 4 1501729412 <0.0001 ml
Vanadium dissous # 15017204172 0.0004 mg
Zinc dissous # 15017204172 <0.005 mgi

Metaux Totaux

Type de minéralisation # 150 15587-2 sys. ouvert

Mercure # 150 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium #  15017294-172 <0.05 mg/l
Argent # 15017294172 <0.001 mg/l
Arsenic # 15017284172 <0.0005 mg/l
Baryum # 15017294172 0.015 mgA
Béryllium # 1501729412 <0.005 mgfl
Bore #  1S017294-172 0.017 mgl
Cadmium # 18017294172 <0.0001 mg/
Chrome # 1SO 17294-1/2 <0.001 mgA
Cobalt # 1501729412 <0.0001 mg/
Cuivre # 1501729412 <0.001 mg/l
Fer # 15017294112 <0.05 mgl S
Manganése # 15017204122 <0.005 mg/
Nickel # 1S0O 17294-1/2 <0.005 mg/l
Plomb # 15017294172 <0.0005 mgl
Sélénium # 15017294112 <0.0005 mg/

cc: SYND-SEBES
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de |a gestion de l'eau

Division du Laboratoire

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 1SO 17294-1/2 3.14 mg/l
Uranium #  1S017204-12 <0.0001 mgfl
Vanadium # 15017294172 0.0005 mgfl
Zinc # 15017294172 <0.005 mgh
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ngf
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngl
AMPA 150 16308 388 ngf
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ng/l
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngh
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngfl
Bentazone DIN 38407-35 <10 ng/l
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngf
Chilorotoluron - DIN 38407-35 <2§ " ngh
Cyanazine DIN 38407-35 <25 gl
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngA
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng/
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng
Diuron DIN 38407-35 <25 ngA
Epoxyconazole DIN 33407-35 <25 gl
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ng
Flu;enaoet DIN 38407-35 <25 ngh )
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngh
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngl
Foramsulfuron DIN 38407-35 n.d. ng
Glufosinate ) IS0 16308 <25 ngh
Glyphosate ISO 16308 <25 ng
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngA
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 n.d. ngh
Isoproturon DIN 38407-35 28 ngA
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng
Linuron DIN 38407-35 <25 ngfl
MCPA DIN 38407-35 <10 ngA

cc: SYND-SEBES

Bureaux:

1, av. du Rock'n'Roll 1L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
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LE GOUVERNEMENT
Administration de fa gestion de ['eau

%

Division du Laboratoire

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <10 ngh
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngh
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 494 ngl
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngh
Monuron DIN 38407-35 <25 ngh
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ngf
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngf
Prochioraz DIN 38407-35 <25 ngl
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngh
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngA
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngA
Quinoxyfen o DIN 38407-35 <25 g
Simazine DIN 38407-35 <25 ng/
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. gl
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng!
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ngA
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngl
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngf
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngi
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 gl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngA
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngl
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngh
Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 5

Cote NH4 (IPO) 999 5

Cote NO2 (IPO) 999 5

Cote 0-P0O4 (IPO) 999 3

Indice de pollution organique (IPO) 998 4.5

Observations ;: Néant

cc: SYND-SEBES

Résultats validés le 08/09/2016 par JH

Bureaux:

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

TVA:

Page 17 sur 34
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Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

LE GOUVERNEMENT :
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (SOTOET 17025
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Vofre référence L112023A01 HAMICHTERBAACH - Fuussekaul - amont emb. SURE
Nature de féchantilon eau de surface
prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantilfon BD04847 date de début des analyses 24/08/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unité Valeur paramétrique
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 09:40 hh:mm
Météo ensoleillé _
Température-air SOP 022 19 °c
Aspect de I'échantillon propre
Turbidité 1SO 7027 1.8 FNU
Température de 'eau DIN 38404-C4 19.0 °C
pH ISO 10523 7.8
Conductibilité électrique 20°C IS0 7883 214 HSicm
Oxygeéne dissous ISO 17289 9.9 mgAl
Saturation en oxygéne Méthode inteme 103 % !
Physico-Chimie
Alcalinité # 1SO 9963-1 1.2 mualf
Dureté carbonatée # IS0 9963-1 5.8 d°fr
Dureté totale #  calc. (1I5014911) 8.0 d°fr
Ammonium-NH4 # IS0 71501 <0.05 ma
Nitrites-NO2 # 150 6777 <0.01 mgAl
o-Phosphate-P # IS0 6878 0.07 mgfl
Phosphore total-P # IS0 6878 0.07 mgll
Chlorures-Cl # 150103041 26 mghl
Nitrates-NO3 # 1SC 10304-1 14 mgfl
Sulfates-SO4 # ISO 10304-1 14 mgA
Calcium-Ca # 1SO 14911 19 mgh
Magnésium-Mg # 1SO 14911 7.8 mgA
Potassium-K # 1SO 14911 3.9 mgh
Sodium-Na # 1S0 14911 13 mgA
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1503581512 <0.50 mgil
Azote total #  DINEN 12260 31 mgfl
DOC # ISO 8245 19 mgh
TOC # ISO 8245 2.2 mgA

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 18 sur 34
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LE GOUVERNEMENT 3
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG & .
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

NUMERD
D'ACCREDITATION

ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017284112 <0.05 mgfl
Argent dissous - # 15017294112 <0.001 mgf
Arsenic dissous # 15017284112 <0.0005 mg/l
Baryum dissous # 15017294172 0.008 mgA
Béryllium dissous # 15017284172 <0.005 mg/l
Bore dissous # 15017294112 0.018 mg/l
Cadmium dissous # 15017294472 <0.0001 mg/
Chrome dissous # 15017204112 <0.001 mg/
Cobalt dissous # 15017204112 <0.0001 mg
Cuivre dissous # 15017284172 <0.001 mg/l
Fer dissous # 15017204172 <0.05 mgl
Manganése dissous # 15017284112 0.006 mg/l
Nickel dissous # 15017284112 <0.005 mgfl
Plomb dissous # 15017284112 <0.0005 mg/
Sélénium dissous # 150172844172 <0.0005 mg/l
Silicium dissous # 15017284172 3.34 mgh
Uranium dissous # 15017204112 <0.0001 mgl
Vanadium dissous # 150172044112 0.0002 mg/l
Zinc dissous # 15017294172 <0.005 mg/l

Métaux Totaux

Type de minéralisation # IS0 15587-2 sys. ouvert

Mercure # IS0 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 1501728412 <0.05 mg/
Argent # 15017294112 <0.001 mg
Arsenic # 1501728412 <0.0005 mg/
Baryum # 15017294172 0.009 mgA
Béryllium # ISO 17294-172 <0.005 mg/
Bore # 1501728412 0.017 mgfl
Cadmium # 1SO 17294-172 <0.0001 mg/
Chrome # 150172944172 <0.001 mg
Cobalt # 1501720442 <0.0001 mg/
Cuivre # 15017204122 <0.001 mg/
Fer R @ 150172984122 <0.05 mgl R
Manganése # 15017284112 <0.005 mg/l
Nickel #  15017294-112 <0.005 mg/
Plomb # 15017204172 <0.0005 mg/
Sélénium # 15017204172 <0.0005 mg/l

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléphone: (+352)24 556 - 422

Téléfax: (+352)24 556 - 7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT <
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG E
Administration de {a gestion de I'eau

Division du Laboratoire

NUMERO
D'%CCREDITATION
[ 1/004 )

iy 1S0/CE) 17025

Rapport AGE-16-28417
du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850

Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #

Silicium # 15017294122 3.44 mgfl

Uranium # 18017284172 <0.0001 mgil

Vanadium # 1501720412 0.0003 mg/l

Zinc # 1501729472 <0.005 mgil
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24-D DIN 38407-35 <10 ngf
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngh
AMPA 1S0 16308 40 ng/
Atrazine DIN 38407-35 <25 ng/
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngh
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngl
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngl
Bentazone DIN 38407-35 <10 ngA
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngfl
Chiorotoluron : DIN 38407-35 <25 ngA :
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ngll
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngA
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngf
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ng/
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngf
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ngd
Flufenacet o DIN 38407-35 <25 ngl
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng/
Foramsulfuron DIN 38407-35 n.d. ngh
Glufosinate IS0 16308 <25 nal
Glyphosate IS0 16308 <25 ngl
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngA
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 n.d. ng
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ngll
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ngf
MCPA DIN 38407-35 <10 gl
cc: SYND-SEBES
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DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SOICELaTbs2
—— N° échantillon(s): BD04843 - BD04850

NUMERG Rapport AGE-16-28417
LE GOUVERNEMENT DACCREDITATION
g L oec du 14/09/2016
Administration de la gestion de I'eau
Réf. Laboratoire:  2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire

Mecoprop DIN 38407-35 <10 ngl
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ng
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 91 ngh
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Methsutfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 55 ngf
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Monuron DIN 38407-35 <25 ngh
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ngl
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngf
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/l
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngh
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngf
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ng
Quinoxyfen DIN 38407-35 <25 - ng/l
Simazine DIN 38407-35 <25 ngfl
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ng
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ngl
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng/
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngA
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngh
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ng/
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ng
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngfl
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ng
Biochimie

Cote DBO-5 (IPO) 999 5

Cote NH4 (IPO) 999 5

Cote NO2 (IPQ) 999 5

Cote 0-PO4 (IPO) 999 4

Indice de pollution organique (IPO) 999 4.8

Observations : Néant Résultats validés le 08/09/2016 par JH

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 21 sur 34
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- LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de I'eau

E: g 150/CEl 17025

AT mtae s

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417
du 14/09/2016
N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire
Vore référence L112024A01 BEMICHT - Huuscht, prés de Liefrange
Nature de 'échantilion eau de surface
prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD04848 date de début des analyses 24/08/2016
PARAMETRE Note  Méthodes RESULTAT Unite Valeur paramétrique
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 08:20 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air S0P 022 12 °C
Aspect de I'échantillon +/- propre
Turbidité 1SO 7027 34 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 13.2 °C
pH 1SO 10523 7.9
Conductibilité électrique 20°C 1SO 7888 346 pSicm '
Oxygeéne dissous IS0 17289 10.1 mgA
Saturation en oxygéne Méthode interne 100 % '
Physico-Chimie
Alcalinité # 1S 9963-1 2.3 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 8863-1 11.7 d*
Dureté totale #  calc. (15014911) 13.2 d°fr
Ammonium-NH4 # 150 71501 0.05 mgh
Nitrites-NO2 # 150 6777 0.04 mgh
o-Phosphate-P # IS0 6878 0.05 mgil
Phosphore total-P # 150 6878 0.10 mgil
Chlorures-Cl # 1501030441 45 mg/l
Nitrates-NO3 # 150103041 19 mg#
Sulfates-SO4 # 150103041 7.0 mg/l
Calcium-Ca # ISO 14911 25 mg#t
Magnésium-Mg # 1S0 14911 17 mgfl
Potassium-K # IS0 14911 43 mg/l
Sodium-Na # 150 14911 27 ma/l
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) #  1SO58153172 0.72 mgil
Azote total #  DINEN 12260 4.2 mgh
DOC # 1SO 8245 3.3 mg/l
TOC # 1SO 8245 4.9 mg

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017294172 <0.05 mgfl
Argent dissous # 15017294172 <0.001  mgh -
Arsenic dissous # 15017284112 0.0006 mgfl
Baryum dissous # 150172944172 0.011 mgf
Béryllium dissous # 15017284172 <0.005 mg/l
Bore dissous # 150172944112 0.028 mgfl
Cadmium dissous # 18017204112 <0.0001 mg/l
Chrome dissous # 15017204412 <0.001 mgA
Cobalt dissous # 15017284112 0.0001 mgf
Cuivre dissous # 15017284112 <0.001 mgfl
Fer dissous # 15017284112 0.07 mgi )
Manganése dissous # 1501720412 0.023 mg/l
Nickel dissous # 15017204112 <0.005 mgf
Plomb dissous # 18017204422 <0.0005 mg/
Sélénium dissous # 150172044172 <0.0005 mgf
Silicium dissous # 15017204172 4.19 mg/l
Uranium dissous # 15017204172 <0.0001 mg B
Vanadium dissous # 15017294122 0.0001 mg/l
Zinc dissous # 150172044112 <0.005 mgfl
Métaux Totaux .
Type de minéralisation # IS0 15587-2 sys. ouvert
Mercure # 150 17852 <0.005 ugh
métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 15017284112 0.56 mg/l
Argent # 15017294172 <0.001 mg/l
Arsenic # 15017284412 <0.0005 mg/l
Baryum # 15017284172 0.019 mg/l
Béryllium # 15017294112 <0.005 mgfl
Bore #  1S017294-172 0.025 mgA
Cadmium # 15017204112 <0.0001 mgh
Chrome # 15017294112 <0.001 mgA
Cobalt # 15017294112 0.0007 mg/l
Cuivre #  1S017294-12 <0.001 mgA
Fer # 15017294112 133  mgh -
Manganése # 15017284422 0.187 mg#
Nickel # 15017294172 <0.005 mgfl
Plomb # 15017204172 <0.0005 mgfl
Sélénium # 15017294122 <0.0005 mgh
cc: SYND-SEBES
Bureaux: 1, av.du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 23 sur 34
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LE GOUVERNEMENT =
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 8
Administration de la gestion de I'eau

B A

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 15017294172 4.85 mgh
Uranium #  18017284-172 <0.0001 mg
Vanadium # 15017204112 0.0011 mgh
Zinc # 15017294112 <0.005 mgfl
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ngh
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ng
AMPA 1SO 16308 381 gl
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngf
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngf
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngh
Azoxysfrobin DIN 38407-35 <25 g
Bentazone DIN 38407-35 <10 ngA
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ng/
Chlorotoluron - DIN 38407-35 <25 ngh .
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ngA
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ng/
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ng
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngA
Diuron DIN 38407-35 <25 ng/
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngf
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ng
Flufenacet - DIN 38407-35 ;2_5 ngA
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ngil
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngh
Foramsulfuron DIN 38407-35 n.d. ng
Glufosinate ) IS0 16308 <25 ngl
Glyphosate 1SO 16308 <25 ngl
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngA
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 n.d. ngh
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ngA
Linuron DIN 38407-35 <25 ngf
MCPA DIN 38407-35 <10 ngl

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422

Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etat.lu

TVA: LU18877607
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%|

LE GOUVERNEMENT

Administration de la gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

Mecoprop DIN 38407-35 <10 ngll
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngl
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 g
Metolachlor DIN 33407-35 <25 ngA
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng/
Monuron DIN 38407-35 <25 ng/
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ng/
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngfl
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ng/
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngA
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngl
Quinoxyfen - DIN 38407-35 <25 g
Simazine DIN 38407-35 <25 ngl
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ngA
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngh
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ngA
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngl
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ngl
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngA
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 ngl
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ng
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngfl
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) 999 5
Cote NO2 {IPO) 999 3
Cote 0-PO4 (IPO) 999 4
Indice de pollution organique (IPO) 999 4.3
Observations : Néant Résultats validés le 08/09/2016 par JH
cc: SYND-SEBES
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Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

- LE GOUVERNEMENT ; m Ty
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG i S S
Administration de fa gestion de |'eau

Division du Laboratoire

Volre référence L112025A01 LAANGEGRONN - Haardschleedchen-aval Bavigne
Nature de l'échantifion eau de surface
prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantillon BD04849 date de début des analyses 24/08/2016
PARAMETRE Note Methodes RESULTAT Unité Valeur paramétrique
d'analyse
Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 08:55 hh:mm
Météo ensoleillé
Température-air SOP 022 12 C
Aspect de I'échantillon propre
Turbidité IS0 7027 1 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 13.3 °C
pH ISO 10523 7.7
Conductibilité électrique 20°C IS0 7888 213 pSicm '
Oxygéne dissous IS0 17289 9.2 mg/l
Saturation en oxygéne Methode inteme 92 % !
Physico-Chimie
Alcalinité # 1S0 99631 1.8 mvalf
Dureté carbonatée # 150 9963-1 9.2 d°fr
Dureté totale #  calc. (15014811 9.7 d°fr
Ammonium-NH4 # 18071501 <0.05 mg#
Nitrites-NO2 # IS0 6777 0.02 mgA
o-Phosphate-P # 150 6878 0.01 mg/l
Phosphore total-P # 1806878 <0.03 mg/
Chlorures-Cl # 180103041 9.3 mg/l
Nitrates-NO3 # 150103041 8.6 mgh
Sulfates-SO4 # 1S0O 10304-1 15 mg/l
Calcium-Ca # 1SO 14911 19 mg/l
Magnésium-Mg # ISC 14911 12 mg/
Potassium-K # 1SO 14911 3.9 mghl
Sodium-Na # 1SO 14911 8.7 mg/l
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # IS0 5815172 <0.50 mgl
Azote total #  DINEN 12260 2.0 mgl
DOC # 1S0 8245 3.7 mghl
TOC # 1SO 8245 4.5 mgA

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette  Téléphone: (+352) 24 556 - 422 Page 26 sur 34

Téléfax: (+352)24 556-7400 e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG B

Administration de ia gestion de i'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

NUMERQ
D'ACCREDITATION

= ey |SO/CEI 17025

e i

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017204112 <0.05 mg/
Argent dissous C# 15017294112 <0.001 mgh
Arsenic dissous # 15017204172 <0.0005 mg
Baryum dissous # 15017204112 0.011 mg/
Béryllium dissous # 15017294172 <0.005 mg
Bore dissous # 18017204172 0.026 mgh
Cadmium dissous #  1SO17294-112 <0.0001 mg/l
Chrome dissous # 15017294172 <0.001 mg/l
Cobalt dissous # 15017204102 0.0001 mgfl
Cuivre dissous # 18017294112 0.0011 mafl
Fer dissous ) # 15017294112 <0.05 mg
Manganése dissous # 15017204112 0.026 mg/l
Nickel dissous # 15017294112 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 18017284112 <0.0005 mgA
Sélénium dissous # 15017294112 <0.0005 mgh
Silicium dissous # 150172944112 3.42 mg/
Uranium dissous # 15017284112 <0.0001 mgA
Vanadium dissous # 15017204112 <0.0001 mg/l
Zinc dissous # 1501720412 <0.005 mg/l

Métaux Totaux

Type de minéralisation # 150 15587-2 sys. ouvert

Mercure # IS0 17852 <0.005 ugh

métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 15017284112 0.26 mg/l
Argent # 15017204172 <0.001 mghl
Arsenic # 15017204112 <0.0005 mg
Baryum # IS0 17204112 0.013 mg/
Béryllium # 15017204172 <0.005 mgA
Bore # IS0 17204172 0.026 mgf
Cadmium # 150172944172 <0.0001 mg/
Chrome # 15017204172 <0.001 maf
Cobalt # 1501729412 <0.0001 mg/
Cuivre # 15017294172 <0.001 mg/l
Fer - # 15017284172 0.35 mgh -
Manganése # 15017204172 0.038 mg
Nickel # IS0 1720412 <0.005 mgh
Plomb # I1SO 17294-1/2 <0.0005 mg/l
Sélénium # 15017294412 <0.0005 mgfl

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette

Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

e-mail: labo@eau.etat.iu  TVA:

Téléphone: (+352)24 556 - 422

LU18877607
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG H
Administration de [a gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850

2016-08-24-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # 15017294112 4.05 mghl
Uranium # 15017294172 <0.0001 mgh
Vanadium # 1501728412 0.0005 mgil
Zinc # 150172944172 <0.005 mgf
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ng/
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 <25 ngA
AMPA 1SO 16308 <25 ng
Afrazine DIN 38407-35 <25 ngl
Afrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 ngh
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
Atrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngh
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngh
Bentazone DIN 38407-35 <10 ng
Chloridazon DIN 38407-35 <25 naf
Chlorotoluron DIN 38407-35 <25 ngh R
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ng/
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngh
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngh
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngA
Diuron DIN 38407-35 <25 ngA
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngh
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ngA
Flufenacet DIN 38407-35 <25 ngh
Flurtamone DIN 38407-35 <25 ng/
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ngf
Foramsulfuron DIN 38407-35 nd. ngl
Glufosinate 1S0 16308 <25 ngf
Glyphosate 1SO 16308 <25 ngl
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ng/
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 n.d. ngA
Isoproturon DIN 38407-35 <25 ng/
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ngA
MCPA DIN 38407-35 <10 ngh

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléfax: (+352) 24 556 - 7400

Téléphone: (+352) 24 556 - 422

e-mail: labo@eau.etatlu TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de [a gestion de ['eau

Rapport AGE-16-28417
du 14/09/2016

N° échantillon(s). BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire
Meocoprop DIN 38407-35 <10 ngA
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngil
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngl
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngf
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngf
Monuron DIN 38407-35 <25 gl
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ngA
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngf
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngA
Propachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ngA
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngf
Quinoxyfen - DIN3840735 <25 ngl .
Simazine DIN 38407-35 <25 ngA
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ng/
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ngf
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ng/
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ng
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 <25 ng/
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 nal
lbuprofen DIN 38407-35 <25 gl
Ketoprofen DIN 38407-35 <25 ngh
Lidocaine DIN 38407-35 <25 ngl
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) 999 5
Cote NO2 (IPO) 999 4
Cote 0-PO4 (IPO) 999 5
Indice de pollution organique (IPO) 999 4.8
Observations : Néant Résultats validés le 08/09/2016 par JH
cc: SYND-SEBES
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LE GOUVERNEMENT

<
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de 'eau

ISO/CEI 17025

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016
N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire

Volre référence L112027A01 BELLERBAACH - Bauscheltermillen
Nature de I'échantilon eau de surface
prélevé le 24/08/2016 par SEBES échantillonnage hors accréditation - ponctuel
N° échantilion BD04850 date de début des analyses 24/08/2016

PARAMETRE Note Methodes RESULTAT Unité Valeur paramétrique

d'analyse

Caractéristiques mesurées sur le terrain
Heure du prélévement 10:31 hh:mm
Météo variable
Température-air SOP 022 18 °C
Aspect de I'échantillon propre
Turbidité IS0 7027 31 FNU
Température de l'eau DIN 38404-C4 16.1 °C
pH IS0 10523 7.8
Conductibilité électrique 20°C ISO 7888 309 pSiem t
Oxygene dissous IS0 17289 9.2 mg/l
Saturation en oxygéne Méthode inteme 98 % [
Physico-Chimie
Alcalinité # 150 9863-1 1.5 mvall
Dureté carbonatée # 1SO 9963-1 7.3 d°fr
Dureté totale #  calc. (15014911) 8.2 d°fr
Ammonium-NH4 # 150 71501 <0.05 mg/l
Nifrites-NO2 # 150 6777 <0.01 mgfl
o-Phosphate-P # IS0 6878 0.60 mghl
Phosphore total-P # ISO 6678 0.63 mgil
Chlorures-Cl # 1SO 10304-1 36 mg/
Nitrates-NO3 # ISO 10304-1 27 mgh
Sulfates-SO4 # IS0 10304-1 13 mg
Calcium-Ca # iSO 14911 22 mght
Magnésium-Mg # 1SO 14911 6.6 mgi
Potassium-K # 1SO 14911 9.6 mgl
Sodium-Na # 1SO 14911 28 mgll
Demande biochim. en oxy. (DBO-5) # 1505815172 <0.50 mg/l
Azote total #  DINEN 12260 6.0 mgh
DOC # 1SO 8245 3.1 mgh
TOC # ISO 8245 34 mgA

cc: SYND-SEBES

fongrew2B151018

Bureaux:

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléphone: (+352) 24 556 - 422
TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Administration de la gestion de {'eau

Division du Laboratoire

Métaux Dissous

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

métaux dissous par ICP-MS #
Aluminium dissous # 15017294112 <0.05 mg/
Argent dissous 4 15017294412 <0.001 mgfl
Arsenic dissous # 15017294172 0.0022 mg/
Baryum dissous # 15017204112 0.008 mg/l
Béryllium dissous # 15017204112 <0.005 mg/l
Bore dissous # 15017284112 0.042 mgA
Cadmium dissous # 15017294172 <0.0001 mg/l
Chrome dissous # 1801729412 <0.001 mgA
Cobalt dissous # 18017284112 0.0001 mgil
Cuivre dissous # 18017294112 0.0023 mg/l
Fer dissous # 15017284122 <0.05 maf
Manganése dissous # 15017294472 <0.005 mg/l
Nickel dissous # 15017294172 <0.005 mg/l
Plomb dissous # 15017294122 <0.0005 mg/l
Sélénium dissous # 15017204172 <0.0005 mg/
Silicium dissous # 18017284112 4.32 mg/
Uranium dissous : # 15017294112 <0.0001 mgf -
Vanadium dissous # 15017294122 0.0017 mgh
Zinc dissous # 180172844112 <0.005 mgf

Métaux Totaux

Type de minéralisation # 150 15587-2 sys. ouvert

Mercure # 1SO 17852 <0.005 ug/

métaux totaux par ICP-MS #
Aluminium # 1501728412 <0.05 mg/l
Argent # 15017294172 <0.001 mg
Arsenic # 15017284172 0.0024 mg/l
Baryum # 15017294172 0.010 mg/l
Beryllium # IS0 17294-1/2 <0.005 mg/l
Bore # 15017294172 0.043 mafl
Cadmium # 15017294412 <0.0001 mg/l
Chrome # IS0 17294-1/2 <0.001 mg/l
Cobalt # 150 17294-112 <0.0001 mg/
Cuivre # 15017204172 0.0027 mgh
Fer - # 15017204112 <0.05 mgh
Manganése # 15017204172 <0.005 mg/l
Nickel # IS0 17294112 <0.005 mg/l
Piomb # 15017294172 <0.0005 mgh
Sélénium # 15017294172 <0.0005 mgll

cc: SYND-SEBES

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
e-mail: labo@eau.etat.lu

Téléfax: (+352)24 556 - 7400

Téléphone: (+352)24 556 - 422
TVA: LU18877607
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG @
Administration de [a gestion de i'eau

Division du Laboratoire

Réf. Laboratoire:

Rapport AGE-16-28417

du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
2016-08-24-002-ES

métaux totaux par ICP-MS #
Silicium # IS0 17294-172 4.90 mgll
Uranium # 15017294172 <0.0001 mgh
Vanadium # 15017204172 0.0020 mgi
Zinc # ISO 17294-172 <0.005 mygi
Organique
PESTICIDES par LCMSMS
24D DIN 38407-35 <10 ngl
2,6-Dichlorobenzamide DIN 38407-35 34 ngh
AMPA 1SO 16308 721 ngh
Atrazine DIN 38407-35 <25 ngA
Atrazine-2-hydroxy DIN 38407-35 <25 gl
Atrazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngl
Afrazine-desisopropyl DIN 38407-35 <25 ngl
Azoxystrobin DIN 38407-35 <25 ngl
Bentazone DIN 38407-35 13 ng
Chloridazon DIN 38407-35 <25 ngl
Chiorotoluron DIN 38407-35 <25 ngh
Cyanazine DIN 38407-35 <25 ngh
Diflufenican DIN 38407-35 <25 ngA
Dimethenamid DIN 38407-35 <25 ngA
Dimethoate DIN 38407-35 <25 ngA
Diuron DIN 38407-35 <25 ng
Epoxyconazole DIN 38407-35 <25 ngfl
Fluazifop-P DIN 38407-35 <25 ngf
Flufenacet - DIN 38407-35 <25 gl o
Flurtamone N DIN 38407-35 <25 ngh
Flusilazole DIN 38407-35 <25 ng/
Foramsulfuron DIN 38407-35 n.d. ngf
é|ufosinate - ISO 16308 <25 ) nﬁ
Glyphosate ISO 16308 <25 gl
Haloxyfop DIN 38407-35 <25 ngA
Haloxyfop-methyl DIN 38407-35 n.d. ngl
Isoproturon DIN 38407-35 134 ng/
Isoxaben DIN 38407-35 <25 ng/
Linuron DIN 38407-35 <25 ng/
MCPA DIN 38407-35 <10 ngl
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DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG & SOTERR T8
N° échantillon(s): BD04843 - BD04850

g NUMERD Rapport AGE-16-28417
LE GOUVERNEMENT D'ACCREDITATION
/00 } du 14/09/2016
Administration de [a gestion de I'eau
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Division du Laboratoire
Mecoprop DIN 38407-35 <10 ngh
Metazachlor DIN 38407-35 <25 ngl
Metazachlor-ESA DIN 38407-35 248 ngfl
Metazachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ng/
Methsulfuron-methyl DIN 38407-35 <25 ng
Metolachlor DIN 38407-35 <25 ngA
Metolachlor-ESA DIN 38407-35 <25 ngl
Metolachlor-OXA DIN 38407-35 <25 ngl
Monuron DIN 38407-35 <25 ngA
Nicosulfuron DIN 38407-35 n.d. ng/
Pethoxamid DIN 38407-35 <25 ngl
Prochloraz DIN 38407-35 <25 ngA
Propachlor DIN 38407-35 <25 gl
Prosulfocarb DIN 38407-35 <25 ng
Quinmerac DIN 38407-35 <25 ngl
Quinoxyfen : DIN 38407-35 7<25 o ngA
Simazine DIN 38407-35 <25 ngl
Sulcotrione DIN 38407-35 n.d. ngA
Tebuconazole DIN 38407-35 <25 ng/
Tembotrione DIN 38407-35 n.d. ngh
Terbuthylazine DIN 38407-35 <25 ngh
Terbuthylazine-desethyl DIN 38407-35 <25 ngh
MEDICAMENTS par LCMSMS
Carbamazepin DIN 38407-35 697 ng/
Diclofenac (free acid) DIN 38407-35 <25 ngl
Ibuprofen DIN 38407-35 <25 nah
Ketoprofen DIN 33407-35 <25 ngl
Lidocaine DIN 38407-35 28 ng/
Biochimie
Cote DBO-5 (IPO) 999 5
Cote NH4 (IPO) 999 5
Cote NO2 (IPO) 999 5
Cote 0-PO4 (IPO) 999 2
Indice de pollution organique (IPO) 999 4.3
Observations : Néant Résultats validés le 08/09/2016 par JH
cc: SYND-SEBES
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NUMERQ Rapport AGE-16-28417

- LE GOUVERNEMENT s DacERED TAT ON
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG [ A du 14/09/2016

N° échantillon(s): BD04843 - BD04850
Réf. Laboratoire: 2016-08-24-002-ES

Administration de Ia gestion de I'eau

Division du Laboratoire

Appréciation:

Echantillons prélevés par vos soins.

Les résultats ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure. Des renseignements supplémentaires sur les méthodes d'analyse et les incertitudes sont
disponibles sur simple demande.

Informations spécifiques concemant les eaux potables:

’appréciation concernant une eau potable se rapporte au réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 refatif & la qualité des eaux destinées 2 la consommation
humaine.

Les résultats bactériologiques sont a interpréter selon la norme 150 8199:

<1 : organismes non-détectés dans le volume étudié
1-3 : organismes présents dans le volume étudié
49 : nombre estimatif d’organismes présents dans le volume étudié

Informations spécifiques concernant les eaux de surface:
Les normes de qualité environnementale se basent sur le réglement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif 2 I'évaluation de I'état des masses d‘eau de surface

et sont exprimées en valeur moyenne annuelfle.

Les normes suivantes sont appliquées aux échantillonnages sous accréditation:

1SO 19458 : analyses microbiologiques

1SO 5667-1 : techniques d'échantillonnage

1SO 5667-3 : conservation et manipulation des échantillons
1SO 5667-6 : riviéres et cours d'eau

1S0 5667-10 : eaux usées

Digitally signed by
Jerry Hoffmann

| Date: 2016.09.16
Responséble laboratoire 09:18:11 +02'00'
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